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Sayı 
Konu 
Dosya ID

307
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
725

İLG İLİ FİRM ALARA

17.07.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı j»«lztıııulei'iıı 7 hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kam u İhale Kanununun 22 m addesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için K D V  hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 19.07.2019 saat: ILOO'a kadar n 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak^APAC 
Başhekim  V.

Satın  A lınacak  M alın/ İşin K D V  H ariç Teklif

S.N o M alın/Işin  C insi A çık lam a M iktarı B irim i F iyat T utar

1 BİM ED  M A R K A  C R Y O  (K R ÎY O ) 
CİHAZI BA K IM  ONARIM

K R lY O (C R Y O ) 
CİHAZI BA K IM  
ONARIM

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkm am ası veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre m aksim um  10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

K işi / Oda / Finnanm Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

A drcsıSansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri S.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotnıail,com Web:

Bilgi İçin : Mehmet Sena U LA Ş -



DERMATOLOJİK AMAÇLI 
CRYO CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

CRYO CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

CRYO CİHAZI ERGONOMİK BİR DİZAYNA SAHİP OLMALIDIR.

CİHAZ DERMATOLOJİK TEDAVİLERDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ OLMALI VE BUNUN İÇİN 
GEREKLİ AKSESUAR CİHAZ İLE BİRLİKTE VERİLMELİDİR.

CİHAZ TAŞINABİLİR OLMALI VE EN AZ 0.5 İt. SIVI AZOT KAPASİTESİNE SAHİP OLMALIDIR.

CİHAZ TEKRAR TEKRAR DOLDURULABİLİR ÖZELLİKTE OLMALIDIR.

CİHAZ ÜZERİNDE YÜKSEK BASINÇ HALİNDE EMNİYET VE TAHLİYE VALFİ OLMALIDIR.

CİHAZIN SPREY UÇLARI CİHAZA KOLAYCA MONTE EDİLEBİLECEK VE KAÇAK OLUŞMASINI ÖNLEYECEK 
ŞEKİLDE VİDALI TİP OLMALIDIR.

CİHAZ GÖVDESİ VE SPREY TETİĞİ KULLANICIYI SOĞUKTAN KORUYACAK ŞEKİLDE DİZAYN EDİLMİŞ 
OLMALIDIR.

CRYO TABAĞI HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE 
OLMALIDIR.

c ih a z  YÜKSEK GERiLME DİRENCİNE SAHİP PASLANMAZ ÇELİK OLMAUDIR.

CİHAZ İLE İLGİLİ TÜRKÇE KULLANMA KILAVUZU VERİLMELİDİR.

CİHAZ i l e  BİRLİKTE VERİLECEK OLAN PROB UÇLARI ALTIN KAPLAMALI OLMALIDIR.

TEKLİF VERECEK OLAN ÜRETİCİ / İTHALATÇI FİRMALAR İLE BU FİRMALARIN ADI ALTINDAKİ BAYİLERİ 
T.C. İLAÇ VE TİBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASİNA KAYITLI OLMALIDIR.

c ih a z  v e  Tü m  p r o b l a r i  t .c . İl a ç  v e  t ib b İ c îh a z  u l u s a l  b Il g İ b a n k a s i  t a r a f in d a n
ONAYLANMIŞ BARKOD NUMARASINA SAHİP OLMALI VE BU BELGELER DE TEKLİFLE BİRLİKTE 
VERİLMELİDİR.

CİH/VZ İLE 6İELİKTİ AŞAğiPAKİ AKSESUARLAR V^RİIMEÛPİR;

. 4 ADET SPREY UÇ (A,B,C,D) -  ALTIN KAPLAMA
• 1 ADET SÜPER SPREY UÇ -  ALTIN KAPLAMA
. 1 ADET UZUN EĞİK SPREY UÇ ALTIN KAPLAMA
. 1 ADET UZUN DÜZ SPREY UÇ -  ALTIN KAPLAMA
. 1 ADET 2cm DÜZ SPREY UÇ -  ALTIN KAPLAMA
. 1 ADET KONTAK PROB -  ALTIN KAPLAMA
• 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI l,5 -3 -5 -8m m  MİNİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL KULLANIMA

UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
. 4 ADET DOKU SINIRLAYICI CRYO TABAĞI 10-12-15-18mm MAKİ SET. HER BİRİ MÜSTAKİL

KULLANIMA UYGUN VEYA DÖRT DELİKLİ TEK PARÇA HALİNDE OLMALIDIR.
.  1 ADFT SPREY PROB STANDI
. 1 ADET TERMOS KORUYUCU BANT
• 1 ADET CRYO CİHAZI STAND (MASA USTU TABANLIK)
.  1 ADET CİHAZ VE AKSESUAR TAŞIMA ÇANTASI

CRYO CİHAZI İMALAT HATALARINA KARŞI 2 (İKİ) YIL ÜCRETSİZ, 10 (ON) YIL ÜCRETLİ BAKİM ONARIM 
VE YEDEK PARÇA GARANTİLİ OLMALIDIR.


