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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim  fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 2 2 .0 '^ 0 1 9  saat; LS.:30'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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ALÜMİMYUM HAVA REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

• HAVA REGÜLATÖRÜ , TUPDEN ALDIĞI YÜKSEK BASINCDAKI HAVAYI CİHAZA 
İLETMEK AMAÇLI OLMALIDIR.

• HAVA REGÜLATÖRÜ TÜM PIN INDEX YAPIDAKİ (CGA 950) ALÜMİNYUM 
TÜPLERE UYGUN BAĞLANTIDA OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜN GÖVDESİ ALÜMİNYUM MATERYALDEN İMAL EDİLMELİDİR.

• REGÜLATÖR FLOVVMETRESİ PLASTİK BİR KNOB YARDIMI İLE 0-25 LPM DE 
HAVA AKIŞI SAĞLAYABİLMELİDİR.

• REGÜLATÖR ÇIKIŞI HORTUM TAKILABİLECEK KONNEKTÖR ŞEKLİNDE 
OLMALIDIR.

• REGÜLATÖR ÜZERİNDE ETRAFI DARBE EMİCİ LASTIKDEN YAPILMIŞ 
MONOMETRE OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜN YAPISI CGA 950 PIN İNDEKS OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜ TUPDEN ÇIKARMAK İÇİN KESİNLİKLE ANAHTARA İHTİYAÇ 
DUYULMAMALIDIR. • REGÜLATÖR ÜZERİNDE LAZER İLE M A R K A -M O D E L -S E R İ 
NO -GÖVDE MATERYALİ-BASINFLOVV BAĞLANTI ŞEKLİ VE GAZ CİNSİ MUTLAKA 
YAZILMALIDIR.

• İTHALATÇININ/İMALATÇININ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLMALI VE BU 
BELGEDE "HAVA REGÜLATÖRÜ " İBARESİ GEÇMELİDİR.

• İTHALATÇININ/İMALATÇININ ISO-9001 KALİTE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR.
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ALÜMÎMYUM OKSİJEN REGÜLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

• OKSİJEN REGÜLATÖRÜ , TUPDEN ALDIĞI YÜKSEK BASINCDAKI OKSİJENİ 
CİHAZA İLETMEK AMAÇLI OLMALIDIR.

• OKSİJEN REGÜLATÖRÜ TUM PIN INDEX YAPIDAKİ (CGA 950) ALÜMİNYUM 
TÜPLERE UYGUN BAĞLANTIDA OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜN GÖVDESİ ALÜMİNYUM MATERYALDEN İMAL EDİLMELİDİR.

• REGÜLATÖR FLOVVMETRESİ PLASTİK BİR KNOB YARDIMI İLE 0-25 LPM DE 
OKSİJEN AKIŞI SAĞLAYABİLMELİDİR.

• REGÜLATÖR ÇIKIŞI HORTUM TAKILABİLECEK KONNEKTÖR ŞEKLİNDE 
OLMALIDIR.

• REGÜLATÖR ÜZERİNDE ETRAFI DARBE EMİCİ LASTIKDEN YAPILMIŞ 
MONOMETRE OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜN YAPISI CGA 950 PIN İNDEKS OLMALIDIR

• REGÜLATÖRÜ TÜPDEN ÇIKARMAK İÇİN KESİNLİKLE ANAHTARA İHTİYAÇ 
DUYULMAMALIDIR.

• REGÜLATÖR ÜZERİNDE LAZER İLE MARKA -  MODEL -  SERİ N O -G Ö VD E 
MATERYAÜ-BASINFLOVV BAĞLANTI ŞEKLİ VE GAZ CİNSİ MUTLAKA 
YAZILMALIDIR.

• İTHALATÇININ/İMALATÇININ TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ OLMALI VE BU 
BELGEDE "OKSİJEN REGÜLATÖRÜ " İBARESİ GEÇMELİDİR.

• İTHALATÇININ/İMALATÇININ ISO-9001 KALİTE BELGESİNE SAHİP OLMALIDIR. 
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AĞRI VALİLİĞİ 

İL S.4ĞLIK M t'D im Ü Ğ Ü  
PATNOS DE\XET H.AST.A.NESİ

TALEP FORMU

TA LEP YAPAN BİRİM Biyomedikal Dayanıklı Taşınır Depo TA LEP TA R İH İ 11.07.2019 TA LEP NO H9-T-299

TA LEP YAPILAN DEPO B iy o m e d ik a l T üketim  D epo  
YENİDOĞAN YOGUN BAKIM ÜNİTESİ EKSİK MALZEMELER

TAŞINIRIN
Sıra
No Kodu MKYS M alzem e 

Kodu M alzem e Adı B irim Talep
M ik tar

Onay
M iktar

1070405 150-13-02-01-
240042171

VENULATÖR / RESPİRATÖR CİHAZI BASINÇ 
REGÜLATÖRÜ ALÜMİNYUM KURU HAVA 
REGÜLATÖRÜ

Adet

1065271 150-13-02-01-
240010880

REGÜLATÖR OKSİJEN ALÜMİNYUM ÖKSlJEN 
REGÜLATÖR Adet

B irim im izin  ih tiyacı iç in  y ukarıda  b e lir tilen  ta ş ın ırla rın  v erilm e si rica o lunur.

İstek Yapan Birim Yöneticisi
A d . S o , a d | ^ ^
UnvanıUnvanı
İmzası

"K arşılan an  M ik ta r"  sü tu n u n d a  k ay ıtlı m ik tarları te slim  
ed ilm iştir.

Taşınır K ayıt K ontrol Yetkilisi 
Adı Soyadı
Ü nvanı ^ '
İm zası z .

B elg en in  b ir  ö n ıe ğ i is tek  y apan  b irim d e  d o sy a lan m ak  üze re  taşın ırın  te s lim  ed ild iğ i g ö rev liy e  verilir.


