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Saghk tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktart yazih Hastanemiz igin gerekli olan ORTOPEDI AMELIVATI
(fatma erdogdu) ICIN 5 KALEM MALZEME ALIMI  isi 4734 sayili ihale Kanununun 22/F maddesi kapsaminda
alinacak olup; s6z konusu igin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 24/07/2019 tarih ve saat 15:00°a kadar 0472 312 54 47
numarali belgegegere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize gdndermenizi rica ederim.,

e-imzalidir,
Mehmet ILBOGA
Idari Mali Isler Miidiir V.
SIRA NO MALZEME ADI BIRIM MIKTAR BIRIM FIYAT TOPLAM TUTAR
1 1
FEMORAL KOMPONENT ADET
2 5 ] 1
TIBIAL KOMPONENT ADET
3 < 1
INSERT ADET
4 1
SEMENT ADET
5 o o 1
YIKAMA KITi ADET
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
Imza/Kasge
OLUR
e-imzalidir,
Uzm.Dr.Hasan BALABAN
Bashekim
NOTLAR

1) Tekliflerin en geg son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satinalma Birimine veya gorevlilere vermesi gerekmektedir.

2)  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir.

3)  Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir,

4)  Fiili olarak kullanilacak malzeme ameliyat sonrasinda belli olacagindan ameliyatta kullamian malzeme ve aded; kadar fatura
kesilecektir.

5)  Dokme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullamldig: belli olan malzemelerin borkodlart azami 5 giin iginde teslim edilmedigi
takdirde hasta dosyalar kapatilacagindan herhangi bir 6deme yapilmayacaktir.

6)  Almlar hitp://www.agriihale gov.tr e-posta adresli Agri Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

7)  Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde lcretsiz yapilacaktir.

8)  E-posta adresiniz satin almaya verilirse, tim alimlar es zamanl olarak e-posta tizerinden de ilan edilmektedir.

) Alinacak malzemelerin 2 IK yil garantili olmasi

10) Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmanzin kagesi ve yetkili imzasi olmak zorundadur.

1) Teklif sonucu siparisi gekilen mal veya hizmeltin gecerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemes; veya
yapilmamasi durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendiriimeye
alinmayacaktir.

12)  Firma UBB ve SUT kodlarini teklif tizerinde belirtmelidir. Belirtmedigi taktirde teklif gegersiz sayilacaktir. Ayrica UBB ve SUT

kodlari hatali olan firmalarin teklifi gegersiz sayilacaktir.

Agriyolu tizeri 5.km Dogubayazit/ AGRI Telefon:0472 312 60 47 Belgegeger: 0472 312 54 47 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Agni Yolu Uzeri 5.km Dogubayazi/AGRI ' Bilgi igin: Serra KIRAC
Telefon: Faks No: 04723125447/312 60 30 TIBBI SEKRETER
_ o.tr Internet Adresi: ddhsatinalma@gmail.com Telefon No: (0 472) 312 60 47

Evrakn elektronik imzali suretine hltp://e-bclge.sag]ik,guv.tr adresinden 1502ddeb-650d-4e24-994d-50e2cb1e4b25 kodu ile erisebilirsiniz.

Bu belge

5070 sayil elektronik imza kanuna gore giivenli elektronik imza ile imzalanmistir.



BAG KESEN HAREKETLI VE SABIT KULLANILABILEN MOBIL TOTAL DiZ PROTEZI TEKNIK OZELLIKLERI

17-

- Tibial Ko
- Tipial komponent 5 boya sahip olmalidi
- Ayni tibial komponent Dzerinde hein fix hem mobil insertler kulianilabilmelidsr

. Fu

sminde ayni femoral komponenti ve ayni tibial komponenti kullanarak fix ve mobil secenege inserti

ded ek g silmelidir, Kisitlayict olmamalidir,

PCL Kesen Femaral komponent ve pegh dizaynda olmahdir.

Diz protezi sistemi komponentier CoCr malzemeden imal edilimis olmahdur

Mobile meniskal komponent UHMWPE ve High Cross-Linked secenekl ve all yizeyi duz olmahidiv

Maobil inserl anlerior-posterior ydnde teplamda 5 derecelik rotasyon ve medial-laleral yonde loplamda Z5derecelix rolasyen

yapabilmelidir.

Tek bir boy meniscal insert her boy tibial kemponent ile kullaniabilmelidir,

Meniskal inserfler Deep-Dish yapida cimahdir

Memskal komponenlier Fram e 17mim arasinda 2 5mm’lik araliklarla biyliyen kalinlikiara sahip olmalidir. Istenildijinde
Fromvin ‘=9 S e artan araliklarda 24.5mme kadar insert boylan da saglanmalidir.

tHar 12 4 Jedial 125 derece Laleral, 2.5 detece Antenor 2.5 derece Poslerior harekel kabiliyeline

sahip clmalidis,

durumiarda

. Sabil meniskal komponenl UHMWPE ve High Cross-Linked segenceh ve all ylzeyi duz olmahdir Tibial kemponent

Uzerindeki stopper direklennin her ikisinede kiilicnebilmelidi
Tibial komponentlerin inserl ile kontakia olduju ust ylzey metal stoperler ve dirskier dahil mirror-finish geklinde parlatilimig
olmalidir

. Tibial komponentin kendinden certral stem bulunmalidr ve mediai lateral laraflarda kanalll tapered neglen ile keel

yapisina sahip olmalidi
Tibial komponent kendiliginden 10 derece posterior siota sahip olmalidir

Congnlie menskai insertlena phmasing engelleyict bir kit mekanizinas bulunmahdir

Diz protezi sisteminde wWm femoral komponentierin distal-posterion. medizl-lateial kondillerinin kavis gap: ayni oimalidir. Bu
kavis capi meniscal insertlerde de aym olmalidir

Segilen herhangi bir femoral komponent, herhangi bir boy libial koniponenlie ve herhangi bir boy insert ile uyum
saglamalidie. Kisitlayici olmamalidir.

Femoral komponent Analomik ve 5 boya sahip olmalidir.

Femoral komponentierin ve tibial kemponentlerin ig ylizeyi, 2imm gimento ylzey saglayacak yapiya sahip oimalidir.

- Femaral kamponen! femaal-meniskal arlikulasyonda sabit flexion radiusuna sahip oimahidir

al kemponentin distal ylzeyi slota sahiptin(75 derecedir.dik degildin) ve kemii bu sekilde kesen enstrumaniasyonu
bulunmalidi
3 pegll (¢ boydan olugan dome patelias buiunmabidr
Zer primer artroplastide kullanimda sisteinin esnekligini arirnak amaciyla bial womponentle kullanilimak lzere moduler
stem exlensiontara sahip olmahdir. Stem exiensiontar COCR malzemeden urellmis olmahidir.
Bag kesen-bag koruyan femoral kompanente sahip olmalidir.
Femoral komponentlerde rotasyonu orilemek amaciyla 2 adet peg bulunmaidr
Diz prolez sistemi antenor referansh olmalidir. Femoral komponenl boylan degistikge posternor ve posterior chamier kesiler
" nierior ve anterior chaimfer boylannda kesiler degismemelidir.
7 2 kol nde ve Guarna steriizasyon ile steril edilmis olimalidir.
¢ belgelzn bulunmahdir.

§ R . >
til parkeat

Ameliyata girecek ylklenici firma personclinin TC Saghk Bakanhg Tlrkiye ilag ve ubbi cihaz kurumu Kilinik destek
cleman belgesi bulunmalichr komisyonda olduguna dahil ashit ibraz etnelidir

3-ISTEKLD FIRMALAR i!-l.'\.l,t‘.l)li;\l I SAAT ONCESINDE MAZEMENIN ;s:m‘r&m-mx’ﬁ UYGUNLUK
ALMALARI GEREKMEKTEDIR UVGUNLUK ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFI DEGERLENDIRME DISI
BIRAKILACAKTIR




BASINCLI YARA YIKAMA SE T TEKNIK SARTNAMESI

L. Sistem tunamen steril ve tek kuHammhik olimalidir.

2. Llcegi el ergonumisine wygun ve rahat kollamlabilmelidir.

3. Qi kanalle olup ay e anda basmgli vikama ve ennme yapabilmelidir,

4. Sistem kendiliginden l‘;ii;ll‘_\_'.‘lrli olmah ve bataryva kutusua steril ohinlidir.

5. Kasuy seyencgindeki konik agizl uglanm konik kismusitikon ve vumusak bir yapida olmalicdhir,
6. Tetik sistemt emuiyet ditg@nesi olmahdir.

7. Manued holay monte edilebiliv uglara sahip olmalidir.

8. Her yerde her honumda yara temizligi vapabilmedir.

9. Hastay hareket ettirmeden cahisabilmelidir.

10, Uglar tek kullamnmbik olmalidir.

L1 Femoral hamal frgast, intramedulian kanal yizeyinin temizliginde kullanlmahdir.

12. Femoral kanal tip, humeral intramedullar kanal vikamasi icin kullanilinalidir Kemik vilzeyini ¢imento kullanim

t¢in hazwrlamalidy!

13, Tibial brush pliskiirinie ve emme yapabilmeli ve daha giiglhi ¢imento uygulamast igin tibial plato temizliginde

kultantmak Gizere dizayn edihis olmaldir.

F. Ambalajm tizerinde [ot numaras: ve son kallanma tacihi olmalidsr,
I5. Sistem Ce ve lso 134835 belgelerine sahip olmalidir,
ISTERLL FIRMALAR IHALEDEN T SAAT ONCESINDE MAZEMENIN SARTNAMEYE UYGUNLUK ALMALARI

GEREKMEKTEDIR  UYGUNLUK  ALMAVAN  FIRMALARIN  TEKLIFI  DEGERLENDIRME DISI
BIRAKILACAK IR




