CiviLi BASLIK SISTEMiI TEKNIK SARTNAMESI
1) Sistem Mayfield dizayninda ve orijinal olmalidir.
2) Skull Clamp 3 ¢ivili olmahdir,

3) Skull clamp iizerindeki ¢ivilerin basing ayar1 ayn ayr: yapilabilmeli ve uygulanan basing
degerleri her ¢ivi fizerinde bulunan gistergelerden ayarlanip takip edilebilmelidir.

4) Civili baghkta kullanilmak iizere 3 adet pediatrik ve 3 adet erigkin reusable ¢ivi
bulunmali, giviler gaz ve buhar sterilizasyonuna uygun olmalidir.

5) Civi uglan ince, sivri ve kemie yeterince saplanabilecek gekilde maksimum giivenlik,
minimum kanama esasina gore derinlik kontrolii ile tasarlannmg oimahdur.

6) Civili baglik sisteminin Skuil Clamp pargas: hafif ve dayanikli metal alagimdan iiretilmis
olmaiidir.

7) Base unit her marka ameliyat masasina uygun olmak iizere ayarlanabilmelidir.

8) Kilitleme kolunun mesafesi, kilitli konumda iken altina parmaklar girebilecek araliga
sahip olmaly, istendiginde rahathikia agilip kapanabilmelidir.

9) Skull Clamp ile Base Unit arasinda bir swivel adaptdr bulunmali, adaptor 360 derece
donebilir 6zellikte olmalidir.

10) Verilen pozisyonun operasyon boyunca sabit kalabilmesi igin swivel adaptor iizerinde
kilitleme mekanizmas: olmalidir.

11) Tek kilitleme kolu ile hem lateral, hem de vertikal pozisyonlarda daha iyi pozisyon
ayarlama ve degistirme miimkiin clmahdur.

12) Elektrik akimindan korunmek i¢in masa baglant: uglan i¢ izolasyon ile kapls olmalidir.

13) Sistemin oturur pozisyonda da kullanilabilmesi amaciyla teklife crossbar adaptdr ve
masa baglantilan dahil edilmelidir.

14) Teklife yetigkin ve pediatrik at nalt bagliklar dahil edilmelidir,
15) Teklife leyla ekartdr kollan ile halo ring sistemi dahil olmalidir.

16) Leyla baglanti kollan higbir yardimci aksesuar kullanilmadan dogrudan ring iizerine
takilabilmelidir. Gerektiginde diger kollarin pozisyonunu bozmadan oldugu yerden
cikartilabilmeli ya da takilabilmelidir.

17)Halo ring iinitesi ¢ift mentegeli olmali, esnek kullanim igin kesintisiz ekartor kolu
yerlesimine olanak saglamahidir. Ekartér kollan ring etrafinda, ringten ¢ikanlmadan
180° kaydinlabilmeli, istenilen pozisyonda sabitlenebilmelidir. Ring iinitesi enstruman
gesisini kolaylagtiran diisiik profilli yapida olmahdr.
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18)Halo ring iinitesi hizli sekilde yanm daire moduna gegirilebiimelidir. Ring iinitesi
katlandifinda ekartor takilabilecek 2 ayn seviye olusturabilmelidir. Boylece ayn
noktaya birden fazla ekartér baglanabilmetidir.

19) Bleydler mikro hareketler ile fleksibil kollann yerini degigtirmeden konumlandirlabil-
melidir.

20) Halo Ring iinitesi tam daire, yanm daire veya agth kurulum &zelligine sahip olmahdir.

21)Halo Ring gerektiginde civili baslik kullanmadan dogrudan ameliyat masasina
takilabilmelidir. Bu amagla gerekli olabilecek masa adaptorleri talep edildiginde satin
almak iizere iiretim portfSyiinde bulunmalidir.

22) Halo Ekartér sistemi ve aksesuarlan yiiksek kalite aliminyum alagim, paslanmaz gelik
ve teflon malzemeden imal edilmis olmalidur.

23) Sistem igin 2 yil iicretsiz, 10 y1l iicreti karsihginda bakim ve hizmet garantisi olmahdr.

24) Teklif verecek firmanmn TSE ve Sanayi Bakanlifi Satg Sonrasi Hizmet Yeterlilik
Belgesi olmahdir.

25) Teklif edilen sistem asagidaki parcalardan olusmalidsr:

a. Skull clamp 1 (bir) adet
b. Base unit 1 (bir) adet
¢. Swivel adaptdr 1 (bir) adet
d. Yetiskin ¢ivi — reusable 3 (fig) adet
e. Pediatnk ¢ivi — reusable 3 (ii¢) adet
f. Oturur pozisyon cross bar 1 (bir) adet
g. Oturur pozisyon adaptdrleri 2 (iki) adet
h. Pediatrik at nah baghk 1 (bir) adet
i. Yetigkin at nah baghk 1 (bir) adet
j. Masa baglant adaptorii 1 (bir) adet
k. Halo ring 1 {bir) adet
1. Halo support rod (5/16") 2 (iki) adet
m. Halo support bracket 2 (iki) adet
n. Halo universal key 2 (iki) adet
o. Halo pattie tray 1 (bir) adet
p. Halo flexible arm 3 (iig) adet
q. Halo ekartdr blade 10 (on) adet
r. Halo mikro ekartor 6 (alts) adet
s. Halo damar ekartorii 6 (alt1) adet
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