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Say1 « 2599 22.08.2019
Konu . Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya ID : 898
ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alim1 4734 sayili Kamu
Ihale Kanununun 22 maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 26.08.2019 saat: 12:00'a kadar ivedi olarak gdondermgniz husugunda;

Geregini rica ederim.
\
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~ Idari ye Maliisler Midiirii
B Satin Alinacak Maln/ isin Kjf)\/ Haric Teklif
.| S.No Malin/isin Cinsi Aciklama Miktari Birimi \Euf_a( Tutar
| POLIAMID (NAYLON) NO:9/0 3 60 _—
(+1) MM 3/8 YUVARLAK 13 CM ’
, |POLIAMID (NAYLON) NO:10/0 6 i Rk
(1) MM 3/8 YUVARLAK 20 CM N
3 POLIAMID (NAYLON) NO:8/0 7 60 Adat
(1) MM 3/8 YUVARLAK 45 CM
KDYV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢itkmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigli durumlarda bu stire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.
Teklif Eden
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Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Adres: Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:
E-Posta: satinalma004@gmail.com  Web:



8/0-9/0-10/0 CERRAHI iPLIK SARTNAMESI

FiZiKSEL OZELLIKLERI:
1. Cerrahi sentetik monoflament absorbe olmayan nylon ipliklerin kalinliklar, digiim atma
kabiliyetleri ve igne iplik kombinasyonlari USP ve Avrupa Farmakopisine uygun olmahdir.
2. Siitiir boyu 45 cm'nin lizerindekiler igin + % 10 tolerans taninmalidir. igne boyu 10 mm'nin
Uzerindekiler igin £ %10 tolerans taninmahdir.
3. igne ic yiizeyi diiz ve kanalsiz olmalidir. Operasyon boyunca igneler dokudan cok rahat
gecmeli, glicli olmali, kalsifiye dokularda rahathkla kullaniimali.
4. igne yiizeyi purizsiiz olmal, keskinligini/sivriligini, operasyon sonuna kadar stirdiirmeli,
kinlmaya karsi direncli olmali. igne alagiminin icerisinde en az %6-9.5 arasi nikel ve %0.8-1.4
arasi titanyum ya da % 6-9,5 nikel, % 17-19 krom olmali ve bu oranlar igne Ureticisi tarafindan
belgelenmelidir.
5. Diglim atilirken siiturda tiftiklenme olmamalidir.

KIMYASAL OZELLIKLERI:

6. Sentetik nylon absorbe olmayan cerrahi iplik nylon dan imal edilmis olmalidir.
7. Cerrahi sentetik nylon ipliklerin igerisinde diigiim oturmasinin diizgiin olmasi, agilmamasi,
tiftiklenmenin olmamasi ve digiim emniyetinin yliksek olmasi igin polyetilen veya benzer
ozellik gosterebilecek (tercih sebebidir) materyal olmalidir.
8. Birim ambalaj/posette imalatgi firmanin ticari adi veya kisa adi, igne cinsi, igne adedi ve
igne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarasi, siitur kalinhg,
stturun uzunlugu, stiturun rengi, 1/1 oraninda igne biyiikligi ve diger 6zellikleri gériilebilir
tarzda okunakli ve bozulmayacak tarzda belirtiimelidir.
9. En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmis olmali, igerisinde birim ambalajdan
kag adet oldugu belirtilmelidir. Isiktan, nemden ve sicaktan korunmasina dair yazi olmali. Seri
ve kontrol numarasi olmali. Kutu ambalajin lizerinde, birim ambalajinin (izerinde yazmasi
gereken bilgilerin tamami olmalidir.
10. En az 3 yil miadi olmahdir.
11. Teslim sirasinda en az 2 yil raf émri bulunmalidir.
12. Satiir ambalajinin Kullanim esnasina kadar nemden, i1sidan, isiktan korunmasi igin bir yiizii
seffaf film diger ylzeyi kagittan (Orng:TYVEK)olmalidir.(tercih sebebi) Ayrica siitiir ic ambalaji
plastik/karton ambalajda olmalidir.
13.i¢ ambalajdaki igne, portekii ile tutulmasi icin kolay goriilebilmelidir. ignenin ucu
travmatize olmamasi igin slikon veya koptik tampon ile korunmalidir.
14. Sutdr, i¢ paketten hafizali gikmamasi/diigiimlenmemesi igin, makara sistemi ile veya
kartonda ise diigimlenmeyi/hafizayi engelleyecek sekilde bulundurulmalidir.
15. Kutu ambalaj tizerindeki bilgiler poset ambalajin tzerine goriilebilir sekilde olmalidir.
16. Kutu ambalaj igerisinde Uriine ait prospektiis olmalidir. TURKCE agiklamali prospektiis
olmahdir(TIBBI CIHAZ YONETMELIGi MADDE: 5)
17. Birim ambalajin (izerinde imalatgi firmanin ticari adi veya kisa adi, igne cinsi, igne adedi ve
igne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli, lot numarasi, siitur kalinlig,
suturun uzunlugu, siiturun rengi, 1/1 oraninda igne biyikligi ve diger 6zellikleri goriiliip,
okunakli ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.
18. Kutu ambalajin lizerinde, birim ambalajinin tGzerinde
olmalidir.
19. Antialerjik, nonantijenik ve steril olmalidix.
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20. Sitir hafizasinin glivenirligi, ameliyat sirasindaki performansi, igne, iplik kalitesi, ignenin
porteki ile tutunulmasi, ignenin gelik alagimi, sitiiriin igne ile uyumu, ignenin dokudan kolay
gecis saglamasi birinci dereceden 6nem arz ettiginden tercih sebebidir. Bu &zelliklerin
belirtildigi, tim sitirlerin birebir gosterildigi orjinal katolog ihale dokiimanlari ile birlikte
verilmelidir.

21.En az 1 adet numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale disi
tutulacaktir.

22. Teslim edilecek malzeme ile getirilen numunenin teyidi icin istenildigi takdirde firmalardan
kapali ambalajlarda (birer kutu) numuneler talep edilebilecektir.
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