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AGRI VALILIGI

1.C,

IL SAGLIK MUDURLUGU
AGRI DEVLET HASTANESI

. Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

1 902

ILGILIi FIRMALARA

22.08.2019

Hastanemizin ihtiyaci olan ve agagida cinsi, miktar1 ve 6zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu
[hale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV harig
birim fiyat tekliflerinizi TL tizerinden 26.08.2019 saat: 15:00'a kadar ivedi olarak gdndermeniz hugpsunda;

Geregini rica ederim.

O

Satin Ahnacak Malm/ Isin

KDV Haric Teklif

S.No Mahn/isin Cinsi Aciklama Miktari | Birimi \| Fiyat Tutar
ALCI KESME , R
I |ALCI MAKASI o e 4 Adet

KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz

goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden

---/-.

/2019

Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvam - Kase/Imza

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsist AGRI
Telefon: 04722156363  Faks:

E-Posta: satinalma004(@gmail.com

Web:




CERRAHI ALETLER TEKNIK SARTNAMESI

1-TIBBi VE TEKNiK OZELLIKLER

1.1. Aletler genel dzellikleri icerisinde belirtilmedigi stirece paslanmaz ¢elikten imal edilmis
olmalidur.

1.2. Aletlerin polisaji diizgiin ve plirtizsiiz olmalidir.

1.3. Aletler her tiirlii sterilizasyon sartinda paslanmamali ve korozyon testinde dayanikli
olmalidir.

1.4. Cerrahi aletlerin kullamm siiresi igerisinde gazh kuru veya buharli sterilizasyona
uygunlugu garanti edilmelidir.

1.5. Aletlerin her birinin {izerinde katalog numarast, markast yazili olmali ve silinmesi
miimkiin olmamahdir.

1.6. Aletler yeni ve orijinal ambalajinda olmalidir.

1.7. Cerrahi aletler ve cihazlarin hepsi teknik sartnamede belirtilen ozellikleri tasimahdir.
Fakat cihaz ve aletlerin genel 6zellikleri ve kullanim amacin degistirmeyecek sekilde, daha
distiin 6zellikler tastyan yeni veya degisik versiyonunu ve boyutu = %10 farkl aletler de teklif
edilebilir.

1.8. Aletlerin eklem yerleri rahat ¢alisabilmeli ve paslanmamalidar.

1.9. Aletlerin agiz kisimlari dokular: tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yapida olmalidur.
1.10. Kilit mekanizmast olan aletlerde kilitlenme sorunu yagsanmamalidir.

1.11. Aletler dayamkli olmali ve basit darbelerle kirilmamalidir.

1.12. Teklif sahipleri, cerrahi aletlerin, sartname sirasina gore {iriin ad1, katalog numarast,
teklif edilen marka ve katalog sayfa numarasini belirtir liste halinde cevap vereceklerdir.
1.13. Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda idari sartname hiikiimleri gegerlidir
1.14 Cerrahi aletlerde set biitiinl{igii bozulmayacaktir. Tim liste aynm1 marka altinda
verilecektir.

1.15 Ureticinin HIZMET YETERLILIK BELGESLCE BELGESI,MARKA TESCIL
BELGESI, FAALIYET BELGESI, (TS 3549,TS 2535.TS 5172,TS 2756, TS EN 1441,TS
140TS EN980, TS3948,TS 5762,TS 4170,TS 3548,TS 3753,TS 5122,TS 3947,TS 5537,TS
3944,TS 3946 TS 138) STANDARTLARINA UYGUN OLMALI VE
BELGELENDIRILMELIDIR.

1.16 Cerrahi aletler UTS(Uriin Takip Sistemine) Kayith olacaktir.

.1.17 Asa@da verilen kodlar KARAOGLU CERRAHI ALETLER Katalofundan olup emsal
teskil etsin diye verilmistir. Farkli bir firma teklif verebilir.

1.18 TEKLIF VEREN FIRMALAR TEKLIF SAATINDEN EN AZ 1 SAAT ONCE
NUMUNE GETIRIP UYGUNLUK ALMAK ZORUNDADIRLAR. UYGUNLUK
ALMAYAN FIRMALARIN TEKLIFI GECERSIZ SAYILACAKTIR.

Sirano  Birimi Uriin Ad1
b [KE404.18 | | ALCI KESME MAKASI ]




