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Saghk Tesisimizin ihtiyaci olan a§agida cinsi ve miktari yazih KALIBRASYON HIZMET ALIMI ISI sayih
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gc? son teklif vcrnic tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gorevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi He) KDV hari^: TL olarak diizenlenecektir.

s ve Mail ile gu'nderilen tekliflerin asillan da idaremiz Satmalma birimine ula^tinlacaktir.
Tcklif edilen fiyatlarm geeerliligi teklif t i i r ih inden i t ibaren en az 90 giin olaeaktir. Odemeler 90 giin i^erisinde

yapilacaktir.
5-l§in Taniami t?in teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 giin ii;erisinde teslim edileeektir.
7- Alimlar l^ttps:/Avww.aariiljaje.gov.tr/ adresli Agn Valiligi ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Yukarida belirtilen siire icerisinde teklif ^ikinamasi veya gelen tekliflerin idare tarafmdan yetersiz goriildiigii
durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Adres: Agri-Van Yolu Lzeri Ilce Jandarma Karakolu Yam Ayr in t ih bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:04724112005Faks:0472411 2083



ACJK1 1L SAOLIIS. JVlULIUKljUOU

TUTAK ILCE DEVLET HASTANESI
2019 YILI TEST VE KAUIWASYON HIZMET AL1MI

TEKNIK $ARTNAMESi

1- Kalibrasyon hizmeti sunacak firma; hastanedeki kalibrasyon hizmctlerine iliskin c.alismalarmi kalite yonetim
siirecine uygun olarak bclgelendirme miiracaaUnda ongoriilen slireden once tamamlanmis. olmalidir. Firma
is. in balayis. tarihinden ilibaren (3) tic is giinii sonunda ihale konusu olan i§i bitirip teslim etmek zorundadir.

2- Kalibrasyon hizmeti sunulacak sirkei larafmdan idari biinyesindeki liim tibbi tani tes_his ve tedavi amacli
ku l l an i l an ciha/larm ve ekipmanlanmn b u l u n d u g u envanterdc oncelikle KALlBRASYONA dahil olanlan
bct i r lenmcsi icin idare i le koordineli olarak delayh calisma yapilacak olup; bu 9alisma sirasmda bizzat idarede
bolumler ziyarel edilerck teyit almacaktir.

3- Kalibrasyon I l i /met i sunacak sirket ISO EN IEC12426 slandartlanna gore uluslararasi ge^erliligi olan bir
firma (ttirkak)tarafindan akredilasyonu yapi lnns o lmal i ve akreditasyon kapsammda sebeke gerilimi ile gahsan
tiim biyomedikal cihazlann elektriksel gtivenlik deneyleri o lmal id i r . Soz konusu akreditasyon belgesi fiyat
i ck l i f i asamasmda idareyc sunulacaktir .

4- Kalibrasyon hizmeti sunacak ^irket "TS-EN-ISO 9001:2008 kalite yoneiim sistemi belgesine sahip olmali ve
bahse konu belgenin kapsami biyomedikal ciha/larm kalibrasyon hizmetleri olmalidir. Soz konusu beige fiyat
tek l i f i i le b i r l ik te idareye sunulacaktir .

5- Kalibrasyon hizmeti sunacak sirket akrcditc oldugu taaliyetler kapsammda kalite yonetim sisteminin
belgclcndirilmesi hususu ile i l g i l i olarak TURKAK tarafindan dtlzenlenen akredite beige inceleme formuna
sahip olmal idi r . .Soz konusu beige fiyat teklill ile birlikte idareye sunulacaktir.

6- Kalibrasyon himet i sunaeak sirket TSK I l i /mel Yeri Y e t c r l i l i k belgesine sahip olmali ve veriien hizmetin
kapsammda TSE 13201 ye tk i l i scrvisler b u l u n m a l i d i r . . Soz konusu beige fiyat teklitl ile birlikte idareye
sunu lacak t i r .

7- Idarede gerceklestirilecek olan kalibrasyon teste islemleri esnasinda kul lamlacak referans cihazlannin uluslar
arasi izlencbil ir l igi olacak ve uluslar arasi izlencbil ir l igi gosterir ithalat9i firma tarafindan onayli "teyit yazisi
"ile kalibredir kalibrasyon sertifikalan istekli tarafindan teklif do sy as in da sunulacaktir. Aynca kalibrasyon
esnasinda kullamlacak kalibrator c ihaz lanni gecerli larihli kalibrasyon sertiflkalan fiyat teklill ile birlikte
idareye sunulacakt i r .

8- Kalibrasyon isjemi JC1,TSE vc ECRI tarafindan kabul cdilir parametlerde yapilacaktir.

9- Teknik ^artname EK'inde sunulan ve kalibrasyonu yapilmasi gereken cihazlann kar§ilarmda belirtilen
kalibrasyon parametre siircleri bir y i l l i k olmak tizere YUKLENlC' i tarafindan takipleri yapilarak o yil
icerisindeki donemlerde tekrarlanarak kal ibrasyonlan yenilecek ve tekrar kalibrasyon sertifikasi ile
bclgelendirilecektir. istenilen donemlere ait y i l iccrisinde tckrarlanacak olan kalibrasyon islemleri ilk
tek l i t t ek i bir im tlyatlar gecerli olacak sekilde tekrar faturalandinlacaktir .

10- I l g i l i firma; idarcce yaymlanan kalibre edilecek cihazlan ba§ka saglik kuruluslarmda da kalibre etkilerini
gosterir referans 9izelgelerini ( Kurum/idarelerin i lc t is im bi lgi ler ini kapsayacak s.ekilde )idareye
sunulacaklardir



sertifikalarl n in gecerlil ik stiresi olan donem iferisinde bakim/onarim sebebi ile mudahale edilmesi sonucu
kalibrasyonlari bozuhnus olan cihazlann kalibrasyon lest islemleri ilk leklifteki birim fiyatlar ge9erli olacak
s.ekilde tekrar kalibrasyona tabi tutulacaktir . Bu husus i lg i l i sirket tarafmdan yazili olarak TAAHHUT
edilecek olup, teklif dosyasmda sunulacaktir.

12- Idarece yaymlanan kalibrayon hizmet a l i m i cihaz listesindc mcvcut kalemler (+,-10) degisjm
gosterilebilecektir. B u n u n dis.mdaki artislarda idarenin yazih izni olmadan cihazlara hicbir mudahale
yapilmayacaktir.

13- Idarede yapllacak olan kalibrasyon hizmeti, sozlesmenin imzalanmasmi nuiteakip yine idarenin belirleyecegi
tarihte baslayacak ve cihazlann kalibrasyonu bitene kadar arahksiz devam edecektir.

14- Cihazlann kalibrasyon onceligi ve sirasi, idarenin kalibrasyon ekibi tarafmdan belirlenecektir.

15- Kalibrasyon islemleri idarenin gorevlendirdigi bir mihmandar personelin gozetiminde yapilacaktir. Mesai
saatleri disjndaki yapllacak olan kalibrasyon islemleri idarenin yazili izni dogrultusunda yapilacaktir.

16- Kalibrasyon hizmetini gereeklestirecek olan firma; idare yone t imin in satmalma sonrasi bildirdigi tarihte
idarede hazir bulunacaktir.

17- Kalibrasyonu yapilan biitiin cihazlann ''Kalibrasyon sertifikalarl" ile firmaya ait kalibrasyon referans test
cihazlarmin ( kalibratorlerin), uluslar arasi akrediteli bir kurum tarafmdan izlenebilirligi olan ge9erli tarihli
sertifikalarl da kalibrasyon sertifikalarl dosyasmda (tek dosya icerisinde) boliimlendirilerek/smiflandirilarak
sunulacak. Kalibrasyon olciimunden gecen her bir cihaz ic in ozel sertifika ve test sayfasi ilew elektrik
guvenl ik test sonuclan ayri ayn sunulacakt i r .

18- Kalibrasyon test islemleri yapllacak olan tibbi cihazlann "ariza-tespit-onanm ve periyodik bakim" islemlerine
kansilmayacak, kismi veya tamamen ''KULLAN1M DIJ>I" olan ekipmanlan veya ;'BU JJ?LEV KULLANIM
D1$I" olarak etiketlendirilecek ve bu i§lem sonunda bu etikete sahip tiim cihazlar kalite birimine rapor
edilecektir.

19- Sahadaki kalibrasyon test is lemler i ; biyoinedika! konusunda uzmanhk yapmis. Biyomedikal Uzmani &
Biyomcdikal- Elektronik ve Fizik boliimu m i n i m u m yiiksek okul mezunu teknikerler&biyomedikal
mtihendisleri tarafmdan gercekles.tirilccektir. Sahada gorev yapacak olan yetkili personelin umversite
diplomalan, uzmanlik ve egitim belgeleri, kalibrasyon yapabilme yetkisi veren ve izlenebilirligi olan kisisel
kalibrasyon egitim belgeleri teklif dosyasmda sunulacaktir.

20- Testi gevebilen tiim cihazlara lek tek b i lg i etiketi ( kalibrasyon et iket i) yapi^tinlacaktir. Bu etiketler anti
bakteriyel, silinmez, yanmaz, y i r t i lmaz ozellikte olacaktir. Eliket uzerinde i lg i l i , firmamn "logosu, kalibrasyon
tarihi, periyodu, ge^erlilik tarihi ve i z l cneb i l i r l ik i f i n sertifika numarasi) yazilmi§ olacaktir.

21- Saha operasyonunun tamamladigi haftayi takip eden yirmi giinliik periyolta kalibrasyon soyasi kalite birimine
eksiksiz olarak teslim edilecektir.

22- Her ttirlii yol, konaklama. yemek vb. giderler yiiklenici sirket tarafmdan karsjlanacak olup, bunlarla i lgi l i
idareden kcsinlikle herliangi bir ek Licret talep edilmeyecektir.



gibi kalibrasyon islemleri veya bakim-onanm taaliyetlen sebebiyle iaare cnsma cinaz ciKarrnaK yabaK.ui.

24- Kalibrasyon test islemi yapllacak olan mevcut biyomedikal cihazlar icerisinde kalibrasyon test islemleri i9in
yuklenici sirketi merkez laboratuvarma gtiturtiimesi gereken kalemlerdeki soz konusu cihazlar; idare ve firma
ortak goru^li kapsaminda bir tutanakla teslim edilecek/alinacak olup, is lemlerin tamamlanmasmi miiteakip
tckrar idareye teslim edilecektir. Tiim bu islemler ve gonderimler iein idareden herhangi bir iicret talep
edilmeyecek olup, turn masraflar yuk len ic i sirket tarafmclan kansilacaktir.

25- Denetim geregi olmasi gereken ve sebeke gerilimi ile cahsan turn cihazlann elektriksel giivenlik testleri IEC
60601-1 direktifme gore UCRETSl/ yapilacak ve dosyaya eklenecektir.

26- Kalibrasyon islemi veya transfer sirasmda anzalanma, diisme, kinlma vb. olaylan tamlamadan ilgili yUklenici
sirket sorumludur. Olasi bir durumda her ttirlu hasar UCRETSlZ telafi edilecektir.

27- I lgi l i sirket tarafindan kalibrasyon islemleri icin gorevlendirilen personele ait herturlu is guvenligi konusunda
kendisi yukumludur.

28- Yuklenici sirket teknik sartnamedeki maddelerde bel i r t i len hususlara dair "teknik sartnameye uygunluk
yanitT hazirlayacak ve tcklif dosyasmda sunulacaktir.
KALIBRASYON YAPILACAK CJHAZ VE MTKTAR ASAGIDA VERILMiSTiR.
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i§ Kaleminin Adi ve Kisa A^iklamasi
HASTABA$I MONITOR

iNFUZYOIN POMPASl
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PULSEOKSIMETRE
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BUZDOLABI
FOTOTERAP1 CIHAZI

KUVOZ
D1YALIZTARTISI
DEFIBRILATOR

EL DOPLER1
BUZDOLABI DERECESI
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