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i AGRI DEVLET HASTANESI

Say1 36+ . 30.10.2019
Konu : Fiyatlarin Belirlenmesi-Tarifeler /

Dosya ID : 1245

ILGILI FIRMALARA

Hastanemizin ihtiyact olan ve asafida cinsi, miktar1 ve Ozellikleri yazili malzemelerin alimi 4734
sayill Kamu ihale Kanununun 22 maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu
alim i¢in KDV hari¢ birim fiyat tekliflerinizi TL {izerinden 01.11.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak
gondermeniz hususunda; Geregini rica ederim.

o Bey al
Idarl\ ve T Muduru
Satin Alinacak Mahn/ isin \ lj{bv Hari¢ Teklif
S.No Maln/Isin Cinsi Aciklama Miktar1 | Birimi \Mt Tutar

i ANESTEZIK ABSORBER - - At

TUTUCU FILTRASYON KiTi ¢
2 ANESTEZI CIHAZI OKSHEN 4 e

FLOS-BYPASS VALFI &

ANESTEZI CIHAZI
3 |VENTILASYON KORUGU - 2 Adet

PISTONU PEDIATRIK HASTA

ANESTEZIK AKIS-FLOW
4 | SENSORU 4 Adet

KDV Hari¢ Genel Toplam

NOT: Yukarida belirtilen siire igerisinde teklif ¢ikmamasi veya gelen tekliflerin idare tarafindan yetersiz
goriildiigii durumlarda bu siire maksimum 10 giin kadar uzatilabilir.

Teklif Eden
"1 2019
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kase/Imza

Alim Kismi Tekliflere kaplidir.

Adres:Atalay Cad. Erzurum Yolu Uzeri Otogar Karsis1 AGRI Bilgi Igin : ELf KIZIL -
Telefon: 04722156363 Faks: 04722153422
E-Posta: satinalma004(@gmail.com Web:



02 SENSORU TEKNIK SARTNAMESI
e MINDRAY WATO EX-65/EX65 pro model anestezi cihazina uygun olmahdir.

e stenilen pargalar orijinal par¢a olmalidir. Muadil veya uyumlu oldugu iddia
edilenO2sensdrkabul edilmeyecektir, istenildigi taktirde, tretici firmadan temin ettigini
belgeleyecektir.

e 0O2sensoriin tzerinde son kullanma tarihi olmahdir.
e 0O2sensor her hasta tipinde kullanilabilir olmali ve ¢ok kullanimli (reusable) olmalidir.
e Kullanilacak olan O2sensor 1 yil siire ile garantili olacaktir.

* Alinacak olan O2sensor ile cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya var olan islevler iptal
Edilmemis olacaktir. Bu ¢aligma sirasinda olusan herhangi bir yeni arizadan yiiklenici firma
sorumlu tutulacaktir. Bu yeni ariza ile ilgili her tlrlu gider yiiklenici firma tarafindan

™
karsilanacaktir.
¢  Orijinal kutusunda olmalidir.
s Turkiye Standartlarina uygun olup, istenildigi takdirde belgeleyebilmelidir.
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ANESTEZi KORUGU TEKNIK SARTNAMESI
e« MINDRAY WATO EX-65/EX65 pro model anestezi cihazina uygun olmalidir.

 istenilen pargalar orijinal parca olmalidir. Muadil veya uyumlu oldugu iddia edilenkdrik
kabul edilmeyecektir, istenildigi taktirde, uretici firmadan temin ettigini belgeleyecektir.

e Koriik siyah renkte olmalidir.
* Koruk her hasta tipinde kullanilabilir olmali ve ¢ok kullanimh (reusable) olmalidir.
» Kullanilacak olan koriik 1 yil siire ile garantili olacaktir.

* Alinacak olan koriik ile cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya var olan iglevler iptal
Edilmemis olacaktir. Bu calisma sirasinda olusan herhangi bir yeni arizadan yiklenici firma
sorumlu tutulacaktir. Bu yeni ariza ile ilgili her tiirlii gider yiiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

e Orijinal kutusunda olmalidir.

e Turkiye Standartlarina uygun olup, istenildigi takdirde belgeleyebilmelidir.

Mehmet lcoam  Ofhon gﬂ*j
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FLOW SENSORU TEKNIK SARTNAMESI
« MiNDRAY WATO EX-65/EX65 pro model anestezi cihazina uygun olmahdir.

« istenilen pargalar orijinal parga olmaldir. Muadil veya uyumlu oldugu iddia edilenflow
sensorkabul edilmeyecektir, istenildigi taktirde, tretici firmadan temin ettigini
belgeleyecektir.

¢ inspirasyon ve ekspirasyon ayrimina gore ok yone ile isaretlenmelidir.

o Flow sensor icerisinde bernoulli prensibine gore calisan seffaf membran bulunacaktir.
e  Flow sensor her hasta tipinde kullanilabilir olmali ve cok kullanimh (reusable) olmalidir.
o  Kullanilacak olan flow sensor 1 yil siire ile garantili olacaktir.

e Alinacak olan flow sensor ile cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya var olan islevler iptal
Edilmemis olacaktir. Bu galisma sirasinda olusan herhangi bir yeni arizadan yuklenici firma
sorumlu tutulacaktir. Bu yeni ariza ile ilgili her tiirld gider yiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

e  Orijinal kutusunda olmalidir.

o Tirkiye Standartlarina uygun olup, istenildigi takdirde belgeleyebilmelidir.
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SU TUZAGI TEKNIK SARTNAMESI
« MINDRAY WATO EX-65/EX65 pro model anestezi cihazina uygun olmalidir.

« istenilen parcalar orijinal parga olmalidir. Muadil veya uyumlu oldugu iddia edilensu
tuzagikabul edilmeyecektir, istenildigi ta ktirde, Uretici firmadan temin ettigini
belgeleyecektir.

e Sutuzagl drnekleme gazindaki yogunlagan suyu tutabilecektir.

e Sutuzag drnekleme gazindaki su yogunlagmasini 6zel bir haznede toplanmasini saglayacak
yapida olacaktir.

 Sutuzag renksiz ve seffaf bir yapida olacaktir. polikarbonat malzemeden olup latex
icermeyecektir.

« Sutuzag kirlenip kerlenmedigi veya sivi dolup doimadigi ciplak gozle gorilebilmelidir.
Sutuzag 60ml/dk veya 200 ml/dk rnekleme akislarinda fonksiyonel olarak galisabilmelidir.
e Sutuzaginin UBB kodu olmali ve lot numarasi olmalidir.

e Kullanilacak olan su tuzagi 1 yil sure ile garantili olacaktir.

« Alinacak olan su tuzagi ile cihazda fonksiyon kaybi olmayacak veya var olan iglevler iptal
Edilmemis olacaktir. Bu galisma sirasinda olusan herhangi bir yeni arizadan yiklenici firma
sorumlu tutulacaktir. Bu yeni ariza ile ilgili her tirli gider yiklenici firma tarafindan
karsilanacaktir.

e Orijinal kutusunda olmalidir.

 Tirkiye Standartlarina uygun olup, istenildigi takdirde belgeleyebilmelidir.

Mechmet Froam C\‘rl/ﬂ\
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