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ADET HAVA VE OKSIJEN KARISTIRIC1 AL1MI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin alum 4734 saytli Kamu lhale

Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Tern in UsulQ He yapilacaktir. SGz Konusu ahm it;in KDV haric. birini fiyat

teklitlerinizi TL Uzerinden 09.07.2021 saat: 09:00 'a kadar tutak.satlnalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz

hususunda; Geregini rica ederim.
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S.No

1

Malzeme Adi

KARl$TIRMA ClHAZLARI.
OKSUEN - HAVA KARI$TIRMA
ClHAZI - MEKANIK BLENDER
NEMLENDiRiClU

Sut
Kodu

UBB Miktar

1

Birinii

Adel

Itirini Kiyati

Genel Tophi m

Toplam Tiitar

Teklif Eden
.../.../2021

Ki§i.' Oda Firmanin Adi vcya Ticarel Unvani - Ka^e'tmza

Ek : Tyknik ^artname
Satmalmanin Yapilacagi Birini:

• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin §artnameye uygunlugunun degerlendirilmesi icin idarenin talep etmesi durumunda nuimine verilecektir.
| Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• I'eklifler Biriin Fiyal Uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.llav ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmi? Urun numarasi (barkod)
olmalidir.
• Teklif edilen iiriinlerin onaylanmi^ ilrun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyeeektir.
• Idare. Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu dii/.enlenmesinden ilibaren yiiklenicinin ya/.ih talebi uzerine en gee 180
gun icinde Yiikleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir,
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik ^artname ektedir.
• En gee 7 (yedi) gun icerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmeiin odemesi yapilmayacakiir.
• Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkcmeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayilir.

Tutiik Dcvlct Haslancsi Pcrsonel Biriini
Van yolu Ci/cri Tutak/AGRl
(l;aks No: 0(472)41 I 2U83
hiternc't Adresi:

Bilgi: Ay^eBALTA
L'tnani : 1'ihhi Sckrcter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



J.

HAVA VE OKSJJEN KARI§TIRICI TEKNJK §ARTNAMESJ

1. Unite, yogun bakim ve yenidogan yogun bakim birimlerinde, ozellikle yenidogan ve
premature bebeklerin tedavisinde secilen oksijen konsantrasyonundaki gaz kansimmm,
istenilen aki§ hizinda hastaya gbnderimini saglamak icin kullanilmak uzere tasarlanmis.
olmalidir.

2. Unite hava-oksijen kanstinci ve kan§tincmm cikis.ma baglanan ve hastaya giden gaz akisini
ayarlayan bir flowmetreden (akis olcer) olu$mahdir.

3. Doner tusun etrafmda oksijen konsantrasyon degerleri numerik olarak belirtilmelidir.

4. Mikserin oksijen konsantrasyonu %21 ile %100 arasmda belirlenen degerde
ayarlanabilmelidir.

5. Mikser max. % ±3 hassasiyetle calis.malidir.
6. Mikserin uzerinde manuel oksijen kontrolunu saglayan doner vana bulunmalidir.
7. Aki§ olcerde, akis hizi 0 L/dk ile 15 L/dk arasmda ayarlanabilmelidir.
8. Mikserin calis.ma giris. basmci 280 KPa -600 KPa arasmda olmali ve gaz girisjerinde ayn ayri

mikser uzerinde degerler yazih olmalidir.

9. Unitenin arkasi kullamlacagi bblgeye dikey olarak kolayca sabitlenmesini saglayacak yapida
olmalidir.

10. Cihazda 2 adet membran bulunmalidir.
11. Unitenin alarm fonksiyonu bulunmalidir. Alarm fonksiyonu gazlar arasi basing farki 1,41

Bar 'dan buyuk oldugunda devreye girmelidir.
12. Mikser alarm ses §iddeti 65 dB.'den dCi5uk olmamalidir.
13. Mikser hacim olarak fazia yer kaplamamall, doner dugme ve gaz giri§leri harig boyutlan en

fazia 105x105x65 mm olmalidir.
14. Mikserin hava ve oksijen giris.1erinde sinter bakir filtre bulunmali ve bu filtrelerin

gbzenekleri en fazia 75u.m olmalidir.

15. Aki5 olger uzerindeki degerler, rahat^a okunacak sekilde tasarlanmi^ olmalidir.
16. Aki§ ayan flowmetrenin sol tarafmda bulunan vana ile yapilabilmelidir.
17. Mikserin govdesi aluminyum ala5immdan imal edi1mi§ olmalidir.
18. Mikserde DISS gaz kaynagi giri5 baglantisi kullamlmalidir.
19. Mikserin agirligi en fazia 1.4 kg. olmalidir.
20. Mikserin giris basmclarmi ayarlamak, takip edebilmek ign oksijen ve hava vanasi

verilmelidir.

21. Cihaz ile birlikte; nemlendirme kavanozu, 1 adet en az 4 metre oksijen hortumu, 1 adet en
az 4 metre hava hortumu,! adet C tip monte aparati verilmelidir.

22. Cihazm CE belgesi bulunmalidir.

23. Jthalatci veya satici firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi
cihazm adi ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.

24. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarma kar§i en az iki (2) yil garanti
kapsammda olmalidir.

25. Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,
vucut di5inda kullanilan tibbi tani cihazlan yonetmeligi kapsammda tibbi cihaz satis., reklam
ve tanitim yonetmeligi geregince sati§ merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki
belgesi ihale dosyasmda sunulmalidir.
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Talep No: 1078

T.C.
AGRI VALiLiGi

ACjRI IL SAGLIK MUDURLUCO
TUTAK DEVLET HASTANESI

TALEP FORMU (TIBBI CIHAZ VE TIBBi DEMJRBA§)

S.N

1

MKYS KODU

253-03-05-
241001787

MALZEMENlN / ClHAZIN ADI

KARI$TIRMA CtHAZl.ARI,
OKSlJEN-HAVA
KARI$TIRMA ClHAZI -
MEKANlK BLENDER
NEMLENDlRtClLl
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SAGLIK TESIS TALEP GEREKQESl:

^ STOK SORGULAMASI
YAIMLMI§TIR/

YAPILMAM1§TIR

Tarih

01.07.2021

imza/Ka§e

5^u yp ^*^ ^ i ^

iHTlYAg TESPIT KOMISYONU

MURATDiVARCt
Idari ve MalMjler

Mul

DENIZ

AClLSOfclMLUSU

Yukanda Talep Edilen Malzemenin/Hizmetin Temini Hususunu Olurlanniza Arz Ederiz.

idari ve Mali isleri Muduru

DlVARC
tdvrf v« Mall l

Tunahan AT1CI
Ba$hekim

Ba$hckim//f6netici


