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TEKLIFE DAVET

09.07.2021
Sayn: Ao
Konu: NAZAL YUKSEK AKIS KANULU ALIMI

Hastanemizin ihtiyac1 olan ve agagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili malzemelerin alim1 4734 sayih Kamu Ihale
Kanununun 22/d maddesine gére Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. S6z Konusu alm i¢in KDV harig birim fiy;
tekliflerinizi TL tizerinden 14.07.2021 saat: 12:00 'a kadar satinalma0O4{@gmail.com adresine ivedi i
hususunda; Geregini rica ederim.
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Teklif Eden
2021
Kisi / Oda / Firmanin Ad1 veya Ticaret Unvani - Kage/Imza

EK : Teknik Sartname
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

*» Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri i¢erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i¢in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
» Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
» Teklifler Birim Fiyat iizerinden degerlendirilecektir.
eklif edilen malzemelerin “T.C.1lag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
olmalidir,
» Teklif edilen irtinlerin onaylanmis Uriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
* [dare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi iizerine en geg 180
giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktr.
* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
* Teknik Sartname ektedir.
* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir,
* Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayihr.
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NAZAL YUKSEK AKIS CPAP KANULE

1. Kaniiller nazal yiiksek akis sistemleri veya ventilatorlerle beraber kullanim amaciyla
tretilmis ve hastanede kullanilan 1siticili standart solunum devreleri ile uyumlu olmalidur.

2. Kaniillerin pediatrik(yesil) ve yenidogan(sar1) olmas: gerekmektedir

3. Kantiiller diisiik ve yiiksek akis araliklarinda kullanima uygun olmalidur.

4. Nazal Kaniiller havay: biitiin hat boyunca kesintiye ugramdan gegisine izin verecek sekilde
tasarlanmig olmalidir. Bu sayede hattin birinde katlanma olsa bile her iki burun deligine akig
diger hattan devam edebilmelidir. Aym zamanda hattin icinde yer alan oluklar sayesinde
katlanmis hattan da akis devam ederek akigin engellenmesine kars: ikili koruma saglanmig
olmalidir.

5. Kaniiller, kendi paket igerigi disinda hicbir ek parcaya (bone,bas bandi,yapigkan band vb.)
gereksinim duymadan bebege sabitlenmelidir.

6. Kaniiliin hastaya sabitlemek icin iki farkli aparati olmalidir. Bunlardan birincisi kaniile
sabitlenmis hidrocolloid bant ,ikincisi ise nazal kaniiliin sikligimn ayarlanabildigi pargadir.Bu
iki aparat sayesinde septumda olusabilecek sikintilar ortadan kaldirilabilmelidir.

7. Kaniilde bulunan hidrocolloid bandlar kaniil tizerinde sabit olmali ve kaniil paketinin
igerisinde yedekleri de bulunmalidir. Sabitleme bantlari bebegin burun kanadi dibinden
baglayarak yanak kismina dogru uzanmalidir.Hidrocolloid bantlar ¢ift tarafli yapiskan
ozelliginde olmalidir.Béylece hem kaniiliin bebege sabitlenmesini saglarken hem de yedek
yapigkanlarin degisimine imkan saglamalidir.

8. Kanil herhangi bir ara baglantiya, konektore ihtiya¢c duymadan direk olarak devreye
takilabilmelidir.

9. Hangi boy kaniilden ne kadar alinacag: iinite tarafindan belirlenecektir.

10. Tekliflerin degerlendirilmesi sirasinda numuneler denenecektir. Numune getirmeyen
firmalarin teklifleri degerlendirilmeyecektir. Teklif ile beraber UBB. SUT kodlar1 ve
bildirimleri de bildirilmelidir. | ‘

11. Teklif veren firmalar teknik sartnamede belirtilen her madde i¢in teknik sartnameye
uygunluk belgesi vereceklerdir.

12. Teklif edilen kaniil devre bagimli olmamali ve her tiirlii devre ile kullanilabilmelidir.

13. Firma, kullamlmayan veya elde kalan kaniilleri daha fazla tiiketilen kaniiller yani
hastanenin tercih etigi diger boy kaniiller ile degistirecektir.
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