T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
AGRI VALILIGI iL SAGLIK MUDURLUGU
ALTI KISIM PUANA DAYALI SONUC KARSILIGI HiIZMET ALIMI CERCEVESINDE LABORATU-
VAR CIHAZLARININ KURULMASI IHALESININ TEKNIK SARTNAMESI

A. KONU: Agn ili Hastaneleri biyokimya laboratuvarlaninin 2023-2025 yillarini kapsayan 36 (otuz
alti) aylik ihtiyaci igin temin edilecek kitler ve birlikte kurulacak otomatik analizérlerle puana dayali sonug
karsiidi testlerin galisiimasina iliskin hususlari kapsamaktadir,

KISIM 1,

(a) Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi (Merkez) biyokimya laboratuvarinda puana dayali sonug
karsihgi hizmet alimi seklinde kullanilmak iizere Hormon, Klinik kimya ve preanalitik otomasyon sistemle-
rinin entegrasyonu,

(b) Patnos, Dogubayazit Dr. Yasar Eryllmaz ve Diyadin Devlet Hastaneleri biyokimya laboratuvar-
larinda puana dayali sonug karsiligi hizmet alimi seklinde kullaniimak iizere Hormon ve Klinik kimya otoa-
nalizéri kurulmasi ve

(c) Tashicay, Eleskirt, Tutak ve Hamur Devlet Hastaneleri biyokimya laboratuvarlarinda kullaniimak
uzere Klinik kimya otoanalizérlerinin puana dayal sonug karsiligi hizmet alimi seklinde kurulmasi.

KISIM 2, Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi ve Patnos, Dodubayazit Dr. Yasar Eryllmaz, Diyadin,
Tashcay, Elegkirt, Tutak ve Hamur Devlet Hastaneleri biyokimya laboratuvarlanina puana dayall sonug
karsilid hemogram cihazlarinin hizmet alimi seklinde kurulmasi.

KISIM 3, Adn Egitim ve Arastirma Hastanesi biyokimya laboratuvarina puana dayali sonuc karsi-
Iigi bazi spesifik testleri calisan otomatik analizériin hizmet alimi seklinde kurulmasi.

KISIM 4, Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi biyokimya laboratuvanna puana dayal sonuc karsi-
ligr bir grup tzellikli testi calisan otomatik analizériin hizmet alimi seklinde kurulmasi.

KISIM 5, Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi biyokimya laboratuvarina puana dayal sonug karsi-
g1 HPLC/Kapiller elektroforez cihazlarinin hizmet alimi seklinde kurulmasi.

KISIM 6, Agn Egitim ve Aragtirma Hastanesi biyokimya laboratuvarina puana dayali sonug karsi-
g elektroforez cihazinin hizmet alimi seklinde kurulmasi.

B. GENEL SARTLAR

fhalede istenilen testlerin ayrintih listesi sartnamelerin sonundaki test tablolarinda gésterilmistir.

2. Belirtilen malzeme miktarlannin sozlesme siiresi sonuna kadar tiiketilememesi durumunda, kurumun
bu sayilarin %20'si oraninda daha az test alma hakki saklidir. Ihtiyac halinde ise %20 artinm da yapi-
labilir. Artinm yapilmasi durumunda firma gerekli olan cihaz ve ekipmanlan laboratuvarda bulundur-
maya devam edecek ve kitlerle ilgili iicretsiz verilecek sarflan da ayni oranda artiracaktir.

3. Kurulacak analitik ve non-analitik cihazlar, is bitim tarihi itibari ile 15 (on bes) yasini gegmemelidir. Bu
durum ilgili tedarikci tarafindan belgelendirilecektir.

4. Gerekli gorildugunde analitik sistemler icin kurumun resmi demo talebi firmaya yazili olarak bildirildik-
ten sonra 20 (yirmi) gun icinde, talep yerine getirilecek ve sistemlerin uygun performansina uzman
tye(ler) karar verecektir. Uygunluk alamayanlar degerlendirmeye alinmayacaktir.
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Yiiklenici firmaya yapilacak ddemelerde hastane otomasyon sisteminde onaylanmis test sonug sayilar
esas alinacaktir. Hesaplama parametreleri igin ticret ddenmeyecektir. Puana dayal sonug karsiligi ki-
simlarda yiiklenici firmaya yapilacak édemelerde hastane otomasyon sisteminde onaylanmis test so-
nug sayilan esas alinacaktir. Hesaplamada fatura tarihi itibariyle yiiriirliikkte olan giincel SUT puanlan
kullanilacaktir.

Tum kisimlarda yer alan kitlerle ilgili teknik dokiiman ihale dosyasina konulacaktir ve kitler analitik
sistemlerde kullanilabilecek formatta orijinal olmalidir. Kurulacak analitik sistemler, il laboratuvar bi-
rimleri arasinda kit ve sarf degisimine ve ihtiyagc durumuna gére malzeme kaydiriimasina izin verecek
evsafta olmalidir.

Preanalitik otomasyonu kuran tedarikgi (Kisim 1 tedarikgisi), cihazlara ilk teknik ve aplikasyon mida-
halesi yapacak bir personeli Agn merkezde bulunduracak ve merkezde ve il genelinde ihtiyac halinde
sistemlere 7/24 servis temin edilebilecektir. Bu Kisimin tedarikcisi ayrica, cihazlar il laboratuvarlannda
calistiy siirece, cihaz kullanan personel (operatér) de temin edecektir: Merkezde 6 (alti), Patnos
Devlet Hastanesinde 2 (iki), ve Dogubayazit Devlet Hastanesinde 3 (ii¢). Bu elemanlarin segiminde
laboratuvar uzmanlan yetkilidir. Calisacak elemanin aylik ticreti en az “ilgili yila ait briit asgari licret x
1,3” olarak hesaplanacaktir. .

Hormon ve Klinik Kimya ile Hemogram kisimlaninin yiiklenici firmalari bir dnceki ihalenin sézlesmesinin
bitig tarihi itibariyle hasta sonucu verecek sekilde analitik sistemlerini galisir hale getirmelidir. Bu iki ki-
sim (Kisim 1 ve 2) digindaki kisimlarda kurulacak analizérler icin kati sézlesmeyi miiteakip karsilikli
mutabik kalinan bir takvim iginde 2022 mali yili iginde de kurum kurulum talep edebilir.

Kisimlardaki kurulacak tim sistemler, mevcut HIS (Hospital Information System) ve LIS (Laboratuary
Information System) ile ve barkod sistemi ile uyum saglamalidir. AEAH merkez laboratuvarina onay
destek sistemi (ODS) ve gerekli tiim teknik altyapi kurulacaktir. ODS calismalannda yazilim firmasi ile
tedarikgiler bilgi alis-verisinde bulunabileceklerdir.

Preanalitik sistemi kuracak firma AEAH merkez laboratuvara 50 (1x50 veya 2x25) kW/h kapasiteli
merkezi bir UPS (en az 1 saat besleyebilecek) kuracaktir, ilge laboratuvarlarinda ise kurulan hormon
ve/veya Klinik kimya cihazlan ile hemogram cihazlan gektikleri giice uygun ve en az bir saat besleye-
cek UPS'lerle desteklenecektir. Ayni UPS destegi diger kisimlaria ilgili tedarikgilerin kurdugu analizérler
icin de gecerlidir.

Cihazlann yer degistirmesi gerektiginde tadilat ve tasinma yiiklenici firma tarafindan iicretsiz gercek-
lestirilecektir.

Cihazlann calistinimasi icin gerekli alt yapilar (deiyonize su sistemi vb.) yiiklenici tarafindan iicretsiz
olarak ustlenilmelidir.

Cihazlardan cikan sivi tibbi atiklarin genel kanalizasyona kansmadan énce nétralizasyonu yapilmalidir.
Bunun icin gerekli sistemin kurulmasi ve tiim masraflar ilgili yiikleniciye aittir. Cihazlardan gikan sivi
tibbi atiklann kanalizasyona kanismasinda herhangi bir risk yok ise bu riskin olmadigina dair retici ve-
ya distribiitdr firmaya ait belge laboratuvara sunulmalidir. Cihazlara ait atik durumunu (saatte litredeki
sivl atik miktari, atik sekli ve atiktaki kimyasal maddeler) gésterir belge laboratuvara teslim edilmeli-
dir.

Merkez ve ilge laboratuvarlarinda giinlik kit ve yardima materyalleri saklamak icin toplam 20 adet
buzdolabi, 10 adet klima ve 10 adet santrifiij (en az 48 numune kapasiteli, agilir baslikli, en az 3.000
devir/dk’lik dijital gostergeli, sogutmali) Kisim 1 firmasi tarafindan temin edilecektir. Her bir buzdolabi
icin birer adet dijital géstergeli, alarml buzdolabi sicaklik/nemélcer sadlanacaktir. En az 500 Lt hacim-
li, rafli, dik tipte 1 Ad derin dondurucu (-80°C) AEAH merkez laboratuvanna kurulacaktir. Sogutucu,
klima ve santrifiijler kurumun gosterecedi yerlere kurulacaktir.

Merkez ve ilge laboratuvarlarinda kullanilmak tzere ve laboratuvar sorumlusunun uygun gordigii

LppoHan  Prof

| . Dr. Dilek GUL ‘ :
Uzm. Dr Jidm. D Sene Agn Egitim ve Arastirma Hastanes

Tibbi Biyokimya Uzmam

/4-’"’7




16.

17.

18.

19.

20.

21,

Bub

s. No.
Belge Dogrupan?}h
ek

marka otomatik pipetler Kisim 1 firmasi tarafindan temin edilecektir. Pipetler:
a- 5 (bes) adet 10-100 pL pipet ve 10.000 ad uygun uc,
b- 16 (on alti) adet 100-1.000 pL pipet ve 34.000 ad uygun ug
c- 8 (sekiz) ad 1-5 ml pipet ve 1.000 ad yikanabilir uygun uc.
Merkez ve ilge laboratuvarlarinda kullanilmak tzere Kisim-1 tedarikgisinin temin edecedi numune top-

lama malzemelerinin dokimii su sekildedir (kurumun ihtiyacina gére partiler halinde teslim edilecektir
ve %20 ihale artimi durumunda bu talepler de % 20 artirilacaktir):

a- Tip (vakumluy, jell, san kapak): 2.500.000 (iki milyon bes yiiz bin) Ad. (Ozellikleri: Plastik; 4-5 mL
kan gekebilen, en az 5 ml vakum hacimli; silika pihti aktivatori; jelli; 13x100mm; vakumlu; polie-
tilenftalattan yapilmis; santrifiije dayanikli; hemogard kapakl)

b- Tip (Plazma ayirmak igin, vakumlu): 250.000 (iki yiiz elli bin) Ad. (Ozellikleri: Plastik; 5,5 mL va-
kum hacimli; lityum heparinli; etiketi Seffaf, 13x100 mm; polietilenftalattan yapilmis; santrifiije
dayanikh; hemogard kapakli; mekanik seperatérlii)

C- 24 saatlik idrar toplama kabi: 3.000 Ad, (Ozellikleri: Renkli, plastik, en az 3 It hacimli, genis ka-
pakli, tzerinde hacim gizgileri bulunan, zamanli idrar toplamaya uygun.)

d- Tip (gri kapakli, etanol analizi icin): 5.000 (bes bin) Ad.
e- Kelebek set: 20.000 Ad

f-  Tlp: 100.000 Ad. (Ozellikleri: Plastik; vakumlu; yuvarlak tabanl; idrarin mikrobiyolojik analizi igin;
borik asit koruyuculu; steril, 13x75mm, Hemogard kapakli).

g- Igne (Vacutainer): 750.000 Ad [Coklu 6rnek alimi icin; iki uglu; 21G (0.8mm) 1.25” (32mm); ste-
ril; emniyet kilitli; 5.000 Adet uygun, gok kullanimli, sani holder; 300 adet turnike ile birlikte)

Kisim-2 tedarikgisi, 1.900.000 (bir milyon dokuz yiiz bin) Ad mor kapakli hemogram tipii (K;EDTA',
uzman Uyenin uygun gérdiigl marka, 3 ml vakum hacimli) ve cihazda direkt okumaya uygun 100.000
adet pediatrik K;EDTA'lI, kapak delmeli CBC tiipii iicretsiz vermelidir.

Tum kisimlardaki cihazlarda kullanilacak tiim sarf malzemeleri (soliisyonlar, kontroller, kalibratorler,
diluentler, 6rnek kaplar, gode, kiivet, kapakli ependorf tiipler, otomatik pipet, pipet uglan, cam pipet,
puar, pastor pipeti, parafilm, cama yazar kalem, printer, printer kadidi, printer kartusu, vb.) kitlerin
kullanildigi stire boyunca yiiklenici tarafindan bedelsiz saglanacaktir ve en az 6 ay yetecek miktarda
stok bulundurulacaktir.

Cihazlarnn ana bilgisayari disinda, LIS bilgisayan (PC, laboratuvar uzmaninin uygun gorecedi spesifi-
kasyonlarda olmalidir), bilgisayar masasi, barkod okuyucu (okuyuculann iki adedi genis pencere tipin-
de olacak) ve operatér sandalyesi firma tarafindan iicretsiz karsilanacak ve laboratuvarlara kurulumu
yapilacaktir.

Tedarikgi firma sozlesme siiresi boyunca sistemlerini 7/24 temelinde calisir ve hasta sonucu uretir
halde idame ettirmekle yiikiimliidiirler.
Tum kisimlardaki cihazlann teknik bakimi ile ilgili asagidaki sartlar gegerlidir:
a. Firmalar teklifleri ile birlikte; aplikasyon uzmani ve teknik bakim verecek elemanlarin listesi ile bu
elemanlarin adresi, cep ve ig telefonlari, faks ve cadr numaralanini, bu elemanlarin sirket bunye-

sinde oldugunu gésteren belgeyi (liretici firma veya distribiitor firma veya teklif veren firma), bu
elemanlara ait dretici firmanin verdigi egitim belgesini vermelidirler.

b. Cihazlarin teknik bakim programlan detayli olarak bir belge ile laboratuvar sorumlusuna bildiril-
melidir. Bakimlar kalite standartlan gergevesinde ve 7/24 temelinde yapiimalidir.

C. Ariza bildiriminden sonra 24 saat iginde cihaza miidahale edilecek ve buna ragmen cihaz onari-
lamiyorsa 72 saat iginde yiiklenici tarafindan benzer 6zellikte yedek bir cihaz saglanacaktir. Bu
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garanti hem temsilci firma, hem de distribiitor firma tarafindan verilmeli ve taahhiit edilmelidir.
Anzali gegen siire garanti siiresinden sayillmayacak ve belirlenen siireyi asan her giin icin ariza-
lardan dolayi olusan hizmet kaybi firmaya cezai miieyyide olarak uygulanacaktir. Anizanin tek ci-
hazda olmasi durumunda da yukardaki sartlar gegerlidir. Yiiklenicinin yiikiimliiliiklerini yerine ge-
tirmemesi sebebi ile tetkiklerin yapilamamasi ve arizanin giderilememesi durumunda, bu duru-
mun sebep oldugu her tiirlii hasta haklari ile ilgili sorusturma sonucu olusacak maddi ve manevi
kayip yiiklenici tarafindan karsilanacaktir. Belirtilen siireler icinde ariza giderilemez veya yeni ci-
haz kurulamazsa ihale yiikiimlilikleri yerine getiriimemis sayilacak ve sézlesme fesih edilecektir.

d. Ariza bildirim zamani, yikleniciye telefon, e-mail veya faks ile durumun iletiimesi ile baslar. Tek-
nik servis yetkilisi, yaptigi her ariza mudahalesi igin teknik servis raporu hazirlamali ve bu rapo-
run bir kopyasi laboratuvar sorumlusuna teslim etmelidir.

e. Cihazlar 30 (giin) icerisinde ayni sorun nedeniyle 3 (i) veya daha fazla ya da 1(bir) yil icinde
ayni ariza nedeniyle 5 (bes) veya daha fazla olacak sekilde ariza verirse, yeni bir anza beklen-
meksizin, firma tarafindan ayni 6zellikte yeni bir cihazla degistirilecektir.

f. Santrifiij, klima, buzdolabi, deiyonize su sistemleri vb. istenen tiim yardima ekipmanlann ariza
durumlan ve giderilmesi de analizérler kapsaminda miitalaa edilir.

Her kismin yliklenici firmasi kit ve diger sarf malzemesinin stok, siparis ve miad durumlarini takip
etmek ve yonetmek zorundadir. AEAH merkez laboratuvannda stok, sipris ve miad y&netimini sagla-
yacak bir program ve gerekli bilgisayar alt yapisi da kurulacaktir. Laboratuvarlara en az 4 ay yetecek
miktarda ve uygun miad'da kit ve diger sarf malzemesi stoku bulundurmak zorundadir. Bu amacla Ag-
n egitim ve arastirma hastanesi merkez laboratuvari yakininda yeterli biyiikliikte iki adet depo tahsis
edecektir. Bunlardan biri 2-8 derece sodiuk depo, digeri ise oda sicakliginda saklanan malzemeler icin
normal depo. Bu iki depoda Merkez ve ihtiyac halinde ilce laboratuvarlarinin stoku muhafaza edilecek-
tir. Her tUrli malzeme girisi laboratuvar tarafindan tutanakla teslim alinacaktir. Merkez depolardan
malzeme dagitimina ihtiyag duyulmasi halinde ihtiyac duyulan miktarda kit ve sarf malzemelerinin ilce
laboratuvarlarina bu merkez depolardan soguk zincirde dagitimi da tedarikginin sorumiulugundadir.

Tedarikgi, 22. Maddede belirtilen miktarda stokun bulundugunu her ayin sonunda sorumlu uzmanla
tutanak haline getirmelidir. Kit veya sarf malzeme teslimatinin eksik yapiimasi veya gecikmesi duru-
munda idari sartnamede belirtilen cezai miieyyide hiikiimleri uygulanacaktir.

Tedarikgi tim kitlerin analitik protokollerini (Ingilizce orijinali ve Tiirkge terciimesi ile birlikte veya
elektronik ortamda) ihale dosyasina eklemelidir.

Tedarikgiler, ihalesi kendilerine kalan biitiin testler icin laboratuvar uzmaninin uygun gordigl en az
iki seviyeli i¢ kalite kontrol materyallerini iicretsiz olarak karsilayacaklardir. Laboratuvar sorumlusu ge-
rekli gérdigi durumlarda kalite kontrol islemleri tekrarlatabilecektir. Her test parametresi icin gerekli
olan ve yeterli miktarda kalibratér ve kontroller eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Tedarikgiler, cihazlar laboratuvarda calismaya basladiktan sonra en geg 30 (otuz) giin icinde laboratu-
var sorumlusunun uygun buldugu bir dis kalite degerlendirme programina laboratuvari iiye yapacak-
lardir ve kontrol materyallerini temin edeceklerdir. Materyaller, matrix uyumlu ve Proficiency Testing
ve laboratuvar akreditasyonu standartlarina uygun olmalidir. ic kalite kontrolii ve/veya dis kalite de-
Gerlendirme sonuglarinin diizeltilemeyen, israrli uyumsuzluklari, sonug karsihgi taahhiide aykirilik ola-
rak kabul edilerek idari sartnamenin ilgili maddeleri uygulanacaktir.

Cihazlarda kullanilan her bir test igin kalibrasyon sorunlar, internal ve eksternal kalite kontrol sonugla-
rindaki problemler ve kesinlik (precision) ve dogruluk (accuracy) sorunlan igin diizeltici calismalar fir-
manin aplikasyon personelleri tarafindan kalite standartlari gercevesinde yiiriitillecektir ve laboratu-
vaqgr sorumlusu konu ile ilgili bilgilendirilecektir.

Sel baskini, deprem, yangin, terér, elektrik/su tesisati ve benzeri sebepler ile cihaz ve kitlerde olusabi-
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lecek hasarlar yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.

29. Kisimlarda yer alan tiim cihazlarin LIS/HIS badlanti ticret durumu, kurumun yaziim firmasi ile bu ko-
nudaki anlasmasina bagh esaslar dogrultusunda degerlendirilecektir.

30. Kisim-1 kapsamindaki analitik cihazlar en geg ise baslama tarihi itibariyle tiim laboratuvarlarda stand-
alone seklinde galismaya ve raporlanabilir hasta sonuglari vermeye baslayacaktir. Merkez laboratuvar-
daki analizérlerin preanalitik sistemle entegrasyonu ise, laboratuvarin alt yapisinin uygun hale getiril-
mesini muteakip, daha sonra ikinci bir asama seklinde gergeklestirilebilecektir.

31. Ihalede yer alan tiim kisimlara teklif verme zorunlulugu yoktur. Ancak hicbir kisim kendi icinde kismi
teklife acik degildir.

32. Klinik kimya ve hormon cihazlan arasinda, tedarikcinin analit meniisiine bagli olarak, bazi analitleri
platformlar arasinda degistirilebilir.

33. Analitik sistemlerin hesaplamayla raporladigi sonuglann karsiidinda tedarikciye édeme yapilmayacak-
tir.

C. KITLERLE BiRLIKTE VERILECEK OLAN CIHAZLARIN TEKNiK OZELLIKLERI

C.1. HORMON ve KLINIK KIMYA CIHAZLARI iLE PREANALITIK SISTEMIN TEKNiK OZEL-
LIKLERI (KISIM 1).

Kurulacak klinik kimya ve hormon otoanalizérlerinin hizlar, cihaz sayilari ve kurulacaklari labora-
tuvar isimleri:

Laboratuvar Hormon (toplam hiz) K. Kimya (ISE’li toplam hiz)
Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi | En az 900 test/saat (En ¢ok ii¢ cihaz, En az 4000 test/saat (En gok (ig
Merkez Laboratuvari (Preanalitik cihazlarinin biri stand-alone, acil back- cihaz, cihazlann biri stand-alone,
sisteme bagh) up) acil back-up)

En az 2.800 test/saat (En cok iki
cihaz, cihazlardan biri, acil back-
up)

En az 2.800 test/saat (En cok iki

Patnos Devlet Hastanesi En az 600 test/saat (En gok iki cihaz,
Merkez Laboratuvar (stand-alone) | cihazlann biri stand-alone, acil back-up)

Dogubayazit Devlet Hastanesi En az 600 test/saat (En cok iki cihaz, : : ek )
Merkez Laboratuvar (stand-alone) | cihazlarin biri stand-alone, acil back-up) E'S)a 7, chazkardan bir, ach back
Diyadin Deviet Hastanes| En az 150 test/saat (bir cihaz) En az 800 test/saat (Bir cihaz)

Merkez Laboratuvar (stand-alone)

Tutak Devlet Hastanesi

Merkez Laboratuvar (stand-alone)
Taglicay Devlet Hastanesi

Merkez Laboratuvari (stand-alone)
Elegkirt Devlet Hastanesi

Merkez Laboratuvari (stand-alone)

Hamur Devlet Hastanesi
Merkez Laboratuvari (stand-alone)

En az 800 test/saat (Bir cihaz)

En az 800 test/saat (Bir cihaz)

En az 800 test/saat (Bir cihaz)

En az 800 test/saat (Bir cihaz)

KISIM 1: Bu gruptaki testler icin analitik ve non-analitik sistemler kurulacaktir.
1- ANALITIK SISTEMLER:

(a) Immiinometrik testler igin kemiliiminometrik/elektrokemiliiminémetrik ayni marka immdino-
assay analizérler kurulacaktir. Bu analizérlerden Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi Merkez Laboratuvari-
na kurulacak olanlar preanalitik sisteme baglanacaktir. Diger (g ilge hastanesinde ise stand-alone olarak
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kurulacaktir. Kurulacak immiinoassay analizérleri tam otomatik olarak calisan, random access, hasta ba-
zinda sonug verebilen ve acil test istemi yapilabilen sistemler olmalidir. Tiim testler serum veya plazma
aynlmasi diginda hicbir numune 6n islemi gerektirmemelidir. Gerektiginde otomatik diliisyon yapabilmeli-
dir.

(b) Klinik kimya testlerini calismak lizere ayni marka klinik kimya analizérleri kurulacaktir. Bu
analizérlerden AEAH Merkez Laboratuvarina kurulacak olanlar preanalitik sisteme baglanacaktir. Yedi ilce
laboratuvarinda kullanilacak klinik kimya analizorleri stand-alone olacaktir. Kurulacak klinik kimya analizér-
lerinin &zellikleri: Genel klinik kimya analizlerini fotometrik, ISE, turbidimetrik, immunoturbidimetrik, ho-
mojen immiinoassay gibi gesitli yéntemler kullanarak galisabilir olmalidir. Random access, hasta bazinda
sonug veren, reaktif bélmeleri sogutmali, acil calisabilir, kullandig reaktif ve serum hacmi diisiik, dalga
boyu araligi en az 340-700 nm arasi, LIS’e uyumlu, internal QC degerlendirmesi yapabilen, ISE ile elekt-
rolit galisabilir ve serum indekslerini (HIL) &lgebilir olmalidir. Sistemlere rakla numune yiiklenmelidir. Ki-
sim-1'deki listenin tiimine teklif verilecektir (kismi teklife acik degildir). Burada belirtiimeyen bazi hususlar
genel sartlar bashd altinda belirtilmistir.

2- NON-ANALITIK SISTEM:

Preanalitik numune kalitesini artirmak ve islemleri hizlandirmak ve preanalitik hatalar en aza indirmek
icin, Kisim-1'de belirtilen testlerin calisildigi klinik kimya ve immunokimya otoanalizérleri bir preanalitik siste-
me entegre edilecektir. Preanalitik sistemin &zellikleri: Sistem, 6zel bir yazilimla LIS/HIS ortaminda calismali-
dir ve numune yiikleme, santrifiijleme, kapak agma, alikotlama, alikotlan barkodlama ve kapaklama, primer
numuneleri kapaklayarak buzdolabi sartlarinda stoklama, alikotlan tanimlanabilen bélmelerde biriktirme, tek-
rar galisma igin stoktan numune cagirma gibi 6zellikleri tasimalidir. Sistem, kendine bagh olmayan (off-line)
cihazlara da alikot yapma (kardes numune hazirlama), bunlari barkodlama ve kapaklama ézelliklerine sahip
olmali. Sistem, kendine entegre (on-line) analizérlere primer tiiple veya alternatif bir yolla numune gbndere-
bilmelidir. Stoklama unitesi (on-line postanalitik) en az 5,000 tip kapasiteli (bu kapasiteye iki modiille de
ulagilabilir), ana kumanda bilgisayarindan elektronik olarak kontrol edilebilmelidir ve buzdolabi sicakhginda
sogutmali olmalidir. Preanalitik sistemde ariza olmasi halinde on-line bagl analizérlere manuel ve/veya acil
numune yUklenebilmelidir. Analizorlerin trettigi sonuclarin otoverifikasyonunu saglayacak bir program da
LIS/HIS ile entegre edilecektir. Preanalitik, analitik ve postanalitik sistemlerin calismasi icin gerekli laboratu-
var altyapi sartlan (su, kesintisiz/beslemeli elektrik, klimatizasyon vb) ilgili firma tarafindan uygun hale getiri-
lecektir (bkz genel sartlar). Yukardaki tabloda gdsterilen tiim laboratuvarlara kurulacak analitik sistemler ayni
marka olacaktir. On-line ve off-line kullanilacak otoanalizérler modiiler olarak da teklif edilebilir. Modiiller
homojen veya heterojen (hibrit) dizayn edilebilir. Modiillerden olusan kombinasyonlar tek analizér olarak
kabul edilebilir.

Preanalitik sistemi kuran tedarikgi,

(1) AEAH'deki (i¢ kan alma merkezine (eriskin, gocuk ve acil) toplam en az 3 ve en fazla 4 adet, Patnos
ve D. Bayazit hastaneleri merkezi kan alma birimlerine de birer adet otomatik tiip hazilama ve barkodlama
cihazini (bu sistemlerin tiip disindaki sarf malzemeleri iicretsiz karsilayacaktir) kuracaktir.

(2) AEAH merkez laboratuvara bir adet numune tasnifleme cihazini kuracaktir.
Cihazlann teknik &zellikler:

a) Tip hazirlama ve barkodlama cihazlarr. Sistemler tam otomatik olmali ve HIS/LIS baglantisi teme-
linde calismalidir. Hastalardan istenen testler igin numune tiiplerini otomatik olarak secmeli ve
HBYS'de kaydedilmis hasta kimlik bilgilerini igeren barkod etiketlerini hazirlayarak tiiplere yapistir-
malidir. Cihazlarda tiipler icin etiket Ureten en az 1 (bir) adet barkod yazici, diger numune tiireri
icin barkot etiketi Uretebilen 1 (bir) adet maniel yazial yer almalidir. Cihazi durdurmadan tip yuk-
lemesi yapilabilmeli ve ayni anda degisik tipteki tiiplerin sisteme yiiklemesi yapilabilmelidir. Cihaza
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bir seferde toplam en az 600 tip yiklenebilmelidir. En az 6 dedjisik tipte tip yiiklenebilmelidir ve
otomatik tepsi besleme Gnitesine sahip olmalidir. AEAH igin cihazlarin toplam hizi en az 3.600
tip/saat olmalidir. Bu hizlanin tic merkezi kan alma nitesine dagiimi su sekilde olacaktir: riskin
1.600 tlp/saat, cocuk 1.000 tiip/saat ve acil 1.000 tiip/saat. Eriskin kan almada 1.600 tiip/saat ka-
pasitesi iki cihazla da saglanabilir. Patnos ve D. Beyazit hastaneleri merkez kan alma birimlerinin
her biri icin hiz 1.000 tiip/saat. Numune tiipii hazirlama sistemleri rutinde kullanilan her boyut ve
gesitteki tiipl islemeye uygun olmali ve tip tipinde olmayan numune kaplan igin de barkod iirete-
bilmelidir. Farkh tipler farkli bdimelere konulabilmelidir. Gerektiginde barkod iizerine demografik
baz bilgiler yazilabilmelidir. Teklifte bitiin 6zellikler katalogdan gésterilmelidir. Barkodlama ve tiip
hazirlama sistemlerinin barkodlari kendiliginden kolay ve kuvvetli yapisan kadittan yapilmis, yiizeye
yapigik kalma sicakli araligi genis (-40 ile +70C), ortalama 3x5cm boyutlarinda, su ve her tiirlii kim-
yasal maddeye dayanikli, preanalitik ve analitik sistemlerde tiiplerin serbest dolasimina ve islenme-
sine engel olmayacak sekilde olmalidir. Bes kan alma merkezinin calisma dizayni saglanacak ve sis-
teme entegre bir siramatik sistemi ile birlikte kurulacaktir.

b) 7dp tasnif cihazr. Cihaz, Merkez laboratuvarda otomatik numune kabulii ve numunelerin preanalitik
evrede tasniflenmesi amacyla kullanilacaktir. Cihaz primer numune tiiplerinin (izerindeki barkod
etiketlerini okuyarak kullanicinin belirledigi test gruplan temelinde numuneleri yine beliflenen 6zel
bdlmelere tasnifleyebilmelidir. Bu béimeler en az 7 adet olmal ve ihtiyaca gére sayisi artinlabilmeli-
dir. Cihazin her bir tasnif bélmesi en az 100 tiip kapasiteli olmalidir. Cihazin saatteki hizi en az
2.000 (iki bin) tup olmahdir. Cihazin ylikleme haznesine bir defada en az 400 tiip konulabilmelidir.
Cihaz blnyesinde bir adet dokunmatik LCD ekranli kontrol bilgisayan olmalidir. Cihaz calisirken, tiip
ilavesi yapilabilmelidir.

Kisim-1 kismi teklife kapalidir ve bu kisimdaki malzeme listesi asagida verilmistir.

KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI TOPLAM PUAN MIKTARI
L100300 Alanin aminotransferaz (ALT) 2,98 1.219.427 3.633.892,46
L101280 Aspartat aminotransferaz (AST) 2,71 1.214.427 3.291.097,17
L100710 Alkalen fosfataz (ALP) 2,98 604.542 1.801.535,16
L102780 G. Glutamil Transferaz (GGT) 2,98 509.123 1.517.186,54
L104730 Kreatin kinaz (CK) 3,79 450,469 1.707.277,51
L104920 Laktat Dehidrogenaz (LDH) 2,71 351.054 951.356,34
L100800 Amilaz 3,79 410.169 1.554.540,51
L105100 Lipaz 5,69 378.538 2.153.881,22
L100980 ASO 6,79 14.134 95.969,86
L101850 CRP 6,79 1.004.846 6.822.904,34
L106570 RF 6,79 64.515 438.056,85
L106680 hsCRP 24,43 45,000 1.099.350,00
L106300 Total Protein 2,98 535.496 1.595.778,08
L100320 Albumin 2,71 635.646 1.722.600,66
L102120 Demir 2,98 309.353 921.871,94
L102160 Demir baglama kapas.(UIBC) 2,98 286.850 854.813,00
L101730 Total bilirubin 2,71 740.482 2.006.706,22
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L101710 Direkt bilirubin 2,71 771.573 2.090.962,83
L102350 Etanol 27,13 1.200 32.556,00
1102890 Glukoz 2,71 1.121.769 3.039.993,99
L107420 Ure 2,98 1.165.592 3.473.464,16
L104780 Kreatinin 2,98 1.268.742 3.780.851,16
L107460 Urik asit 2,98 571.632 1.703.463,36
L107250 Trigliserid 3,26 221.528 722.181,28
L104520 Kolesterol 2,98 220.742 657.811,16
L103050 HDL kolesterol 4,34 185.050 803.117,00
L105000 LDL Kolesterol 6,79 185.050 1.256.489,50
1102510 Fosfor (P) 2,71 510.354 1.383.059,34
L103860 Kalsiyum (Ca) 2,98 876.292 2.611.350,16
L105230 Magnezyum 7,05 578.438 4.077.987,90
L104180 Klordr (C1) 2,71 769.958 2.086.586,18
L106910 Sodyum (Na) 2,98 1.021.519 3.044.126,62
L106150 Potasyum (K) 2,98 1.011.369 3.013.879,62
L106320 Mikroprotein 4,62 7.777 35.929,74
L106200 Prealbiimin 22,52 10.000 225.200,00
L101000 Apo A-1 22,52 3.000 67.560,00
L101030 Apo B 22,52 3.000 67.560,00
L100600 Alfa-1-Asit Glikoprotein 22,52 3.000 67.560,00
L100410 Alfa-1-Antitripsin 22,52 3.000 67.560,00
L101620 Beta-2-Mikroglobulin 25,50 3.000 76.500,00
L100860 Amonyak 13,84 3.000 41.520,00
L104560 Kompleman C3 13,84 3.000 41.520,00
L104570 Kompleman C4 13,84 3.000 41.520,00
1106850 Sistatin C 23,07 3.000 69.210,00
L103650 IgG 41,52 3.000 124.560,00
L103660 IgM 41,52 3.000 124.560,00
907621 IgA 6,79 3.000 20.370,00
L107170 Transferrin 23,07 100.000 2.307.000,00
L103540 Total IgE 24,43 9.000 219.870,00
L106790 Ceruloplasmin 5,43 3.000 16.290,00
L114390 Lityum 27,13 1.400 37.982,00
L114260 Carbamazepin 27,13 1.200 32,556,00
L114160 Phenytoin 27,13 1.000 27.130,00
L114170 Phenobarbital 27,13 1.000 27.130,00
L114730 Valproic Acid 27,13 3.150 85.459,50
L114700 Teofilin 27,13 500 13.565,00
L114210 Gentamisin 27,13 500 13.565,00
L114740 Vankomisin 27,13 500 13.565,00
L114010 Asetominofen 27,13 500 13.565,00
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L114590 Salisilat 27,13 500 13.565,00
L100340 Alblimin (24 saatlik idrar) 16,28 11.000 179.080,00
L107360 Troponin I/T (hs) 24,43 241.576 5.901.701,68
L101550 Beta-HCG 17,64 195.220 3.443.680,80
L106230 Progesteron 18,99 8.105 153.913,95
L106260 Prolaktin 18,99 36.201 687.456,99
L106270 Serbest PSA 27,67 25.932 717.538,44
L106280 Total PSA 17,64 25.354 447.244,56
L104670 Kortizol 17,64 7.753 136.762,92
L105220 Luteinizan hormon (LH) 16,28 35.841 583.491,48
L105960 Parathormon (PTH) 18,99 23.300 442.467,00
L106760 Serbest T3 12,20 233.195 2.844.979,00
L106770 Serbest T4 12,20 395.655 4.826.991,00
L107380 TSH 12,20 516.456 6.300.763,20
L107520 Vitamin B12 13,56 289.900 3.931.044,00
L100220 Vitamin D 54,62 170.747 9.326.201,14
L106700 Total testosteron 13,56 27.364 371.055,84
1101900 CA 125 21,71 8.427 182.950,17
L101920 CA 15-3 21,71 7.649 166.059,79
L101940 CA 19-9 21,71 8.287 179.910,77
L100680 Alfa feto protein (AFP) 17,64 8.403 148.228,92
L102110 Dehidroepiandrosteron sulfat 22,52 11.268 253.755,36
L102500 FSH 16,28 38.956 634.203,68
L103780 Insdlin 13,84 16.898 233.868,32
L104030 Karsinoembriyonik antj (CEA) 18,99 7.944 150.856,56
L102320 Estradiol 16,28 34.536 562.246,08
1102410 Ferritin 13,56 383.228 5.196.571,68
L102480 Folat 17,64 193.476 3.412.916,64
L104770 Kitle CK-MB 27,67 243,593 6.740.218,31
L105330 Myoglobin 27,67 25.000 691.750,00
L106660 SHBG 34,73 5.000 173.650,00
L106240 Prokalsitonin 69,20 13.000 899.600,00
1101830 C-peptit 22,52 10.000 225.200,00
L100960 AMH 27,67 2.500 69.175,00
L107050 Tiroglobulin (Tg) 23,07 10.000 230.700,00
L101320 BNP/ProBNP 81,41 2.000 162.820,00
TOPLAM 22.704.670 130.448.123,64
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C.2. KAN SAYIM (HEMOGRAM) KITI CIHAZLARININ TEKNIiK OZELLIKLERI (KISIM 2)
C.2 Hastanelere Kurulacak Cihazlarin laboratuvarlara gére dadiimlar

[ :Bai'iﬁi\}ir Aciklama

Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi Merkez Laboratu- | Toplam hiz: En az 300 numune/saat;

- vari o Adet: 3; Parametre sayisi: 22

Toplam hiz: En az 200 numune/saat;

| Adet: 2; Parametre sayis: 22
Toplam hiz: En az 200 numune/saat;
Adet: 2; Parametre sayisi: 22
Toplam hiz: En az 50 numune/saat;
Adet: 1; Parametre sayisi: 18
Toplam hiz: En az 30 numune/saat;
Adet: 1; Parametre sayisi: 18
Toplam hiz: En az 20 numune/saat;
Adet: 1; Parametre sayisi: 18
Toplam hiz: En az 20 numune/saat;

. Adet: 1; Parametre sayisi: 18

| Toplam hiz: En az 30 numune/saat;
| Adet: 1; Parametre sayisi: 18

i
£
i

Patnos Deviet Hastanesi Merkez Labaoratuvan

Dogubayazit Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvan

| Diyadin Devlet Hastanesi

Taslicay Devlet Hastanesi

Hamur Devlet Hastanesi

Tutak Devlet Hastanesi

‘ Eleskirt Devlet Hastanesi

{29

KISIM 2'ye teklif veren firma asadida ozellikleri belirtilen toplam 7 adet 22 parametrelik kan sayim
cihazini yukanda belirtilen (i¢ laboratuvara kuracaktir. Diger kiiciik ilce hastanelerine ise karsilarinda yazili
ozelliklere sahip 18 parametrelik kan sayim cihazlan kurulacaktir. Kiiciik hemogram cihazlan biyiklerin temel
ozelliklerine sahip olacaktir. Lokosit fraksiyonlarini calisacak Hemogram cihazlarinin 6zellikleri: 22 parametre;
yukleyicili, barkod okuyuculu, lazerli (I6kosit alt gruplar lazer yontemi ile olglilmelidir); diisiik trombosit sayim
sinin en az 3.000 PLT/mm? olmalidir. Cekirdekli RBC'leri sayabilmelidir. Her bir miinferit cihazin ylikleme
kapasitesi en az 50 numunelik olmalidir. Cihazlardan en az iicii viicut sivilarinda total ve formiil I5kosit calisa-
bilmelidir. Her tiirli kalibratér ve ic ve dis kalite kontrol materyalleri ve dis kalite degerlendirme programina
uyelik tcretsiz saglanmalidir, Faturalandinlacak kan sayim (hemogram) numune sayilar onaylanan sayilar
lizerinden hesaplanacaktir. Tiim cihazlann her tiirii sarflan firma tarafindan temin edilmelidir. Bu kisimdaki
cihazlanin hepsi ayni marka olmalidir. Ug biiyiik hastaneye kurulacak hemogram cihazlarindan her hastaneye
en az bir biri ihtiyag halinde 6n hazirliksiz retikiilosit calisabilmelidir. Numuneden numuneye gegiste otomatik
yilkama yapmalidir. Her laboratuvara 1 Ad. (Toplam 3 Ad) numune mikseri verilecektir. Kisim-2 malzeme
listesi asagida verilmistir.

KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI | TOPLAM PUAN MIKTARI
L107020 Tam Kan Sayimi (Hemogram) 8,14 1.585.000 12.901.900,00

L106503 Retikiilosit sayimi 23,07 16.000 369.120,00

TOPLAM 1.601.000 13.271.020,00
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C.3. AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANES! MERKEZ LABORATUVARINA PUANA DAYA-
LI SONUG KARSILIGI BAZI SPESIFIK TESTLERIN GALISILMASI ICIN KURULACAK OLAN CIHA-
ZIN TEKNIK OZELLIKLERI (KISIM 3)

KISIM 3'de yar alan testler icin elektrokemiliiminesans/kemiliminesasns yéntemle calisan, hizi en
az 150 test/saat olan bir otomatik analizér kurulacaktir. Grubun tiimiine teklif verilecektir. Kitler icin kalibra-
tor ve i¢ ve dis kalite kontrol materyalleri saglanacaktir. Kisim-3 kismi teklife kapalidir ve bu kisimdaki mal-
zeme listesi asagida verilmistir. Bu analizér Agn egitim ve arastirma hastanesi (merkez) biyokimya laboratu-
varina kurulacaktir.

KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI | TOPLAM PUAN MIKTARI
L101820 Bilylime hormonu 23,07 3.200 73.824,00
1104420 Beta kroslap (CTx) 80,59 3.000 241.770,00
L103850 Kalsitonin 34,73 3.000 104.190,00
L105720 Osteokalsin 50,75 500 25.375,00
L100010 Androstenedion 22,52 8.000 180.160,00
L114680 Takrolimus 27,13 3.000 81.390,00
L107390 Anti TSHR 34,73 5.000 173.650,00
L100270 ACTH 27,67 10.000 276.700,00
1103800 IGF-1 46,13 9.000 415.170,00
1103810 IGFBP-3 34,73 4.500 156.285,00
TOPLAM 49,200 1.728.514,00

C.4. AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI MERKEZ LABORATUVARINA PUANA DAYALI
SONUG KARSILIGI BIR GRUP OZELLIKLI TESTIN CALISILMASI iCIN KURULACAK OLAN CIHAZIN
TEKNIK OZELLIKLERI (KISIM 4)

KISIM 4'de yar alan testleri caigmak bir adet random access, en az 200 test/saat hizda, kemiliiming-
metrik immunoassay otoanalizérii kurulacaktir. Grubun tiimiine teklif verilecektir. Grupta yer alan testlerin
aylk bazda islem yapan bir dig kalite kontrolii programina dahil edilmesi firma tarafindan saglanacaktir. Ki-
sim-3 kismi teklife kapalidir ve bu kisimdaki malzeme listesi asagida verilmistir. Bu analizér Agri egitim ve
arastirma hastanesi (merkez) biyokimya laboratuvarina kurulacaktir.

KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI | TOPLAM PUAN MIKTARI
L103020 Haptoglobin 22,52 3.000 67.560,00

L109960 Homosistein 54,27 25.000 1.356.750,00

L103620 Ikili Test (PAPP-A; SBHCG) 57,54 10.000 575.400,00

L107410 Uglii Test (E3, AFP, HCG) 91,99 12.000 1.103.880,00

L102170 DPD 72,18 1.000 72.180,00

L102310 Eritropoietin 59,97 3.000 179.910,00
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TOPLAM 54.000 3.355.680,00

C.5. AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANEST MERKEZ LABORATUVARINA PUANA DAYALI
SONUG KARSILIGI KURULACAK HPLC VEYA KAPILLER ELEKTROFOREZ CIHAZININ TEKNIiK SART-
NAMESI (KISIM-5)

KISIM-5: Varyant analizi igim: Bir high performance liquid chromatography (HPLC) veya kapiller elekt-
roforez sistemi kurulacaktir. Sistem testleri tam otomatik, 6n islemsiz calisacaktir ve otosampleri bulunacak-
tir. Kitlerle birlikte her tiirlii kolon ve sarfi iceren gerekli malzeme set olarak temin edilecektir. Tedarikgi firma
analiz sonuglannin dederlendirilmesi ve cihazin kullanimi igin gerekirse egitim vermelidir. HbAic analizi icin:
Bu kalemle birlikte 2 adet high performance liquid chromatography (HPLC) veya 2 Ad kapiller elektroforez
sistemi kurulacaktir. Kitlerle birlikte kolon, standart ve kontroller de verilmelidir. Sistem hicbir 6n islem gerek-
tirmeyecek ve primer tipten analizi tam otomatik olarak galisacaktir. Sisteme ayni anda toplu numune yiik-
lenmesi yapilabilmelidir. HPLC'de hiz en az 30 numune/saat olmali ve kapiller elektroforezde en az sekiz nu-
mune birden yiiklenebilmeli ve hiz performansi en az HPLC'ninki kadar olmalidir. Bu kitler igin i¢ ve dis kalite
kontrol materyalleri sadlanacaktir. Kurulacak sistemin NGSP ve IFCC sertifikasi olmalidir. Kisim-5 kismi teklife
kapalidir ve bu kisimdaki malzeme listesi asadida verilmistir.

KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI | TOPLAM PUAN MIKTARI
L103150 Hemoglobin varyantian 103,67 15.000 1.555.050,00
1103140
1102830 Glike hemoglobin (HbA1c) (HPLC/Elektroforez) 46,14 160.000 7.382.400,00
1102840

TOPLAM 175.000 8.937.450,00

C.6. AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI MERKEZ LABORATUVARINA PUANA DAYALI
SONUC KARSILIGI KURULACAK ELEKTROFOREZ CIHAZININ TEKNIK SARTNAMES] (KISIM-6)

KISIM-6 malzemesi ile birlikte jel yontemi ile calisan 1 adet tam otomatik immunfiksasyon /protein
elektroforez cihaz, ihale sozlesmesi siiresince laboratuvanmiza kurulacaktir. Sistem, numune ve sarflarinin
yliklenmesinde sonuglarin elde edilmesi asamasina kadar tiim islemleri tam otomatik olarak yapmalidir. Te-
min edilecek jellerin optimal numune sayisinda aplikasyona izin vermelidir. iki kalemlik bu grup kismi teklife
acik degildir. Cihazda kullanilacak her tiirlii sarf malzeme (icretsiz verilecektir. Partiler halinde teslim alinacak
kitlerin sarf malzemelerinin miadi teslim tarihinden itibaren en az 1 yil olmalidir. Yeni kurulan sistem labora-
tuvarda egitim verildikten sonra calisir vaziyette teslim alinacaktir. ic ve dis kalite kontrol materyalleri ile dis
kalite degerlendirme programina uyelik firma tarafindan iicretsiz saglanmalidir. Bu kisimdaki malzeme listesi
asadida verilmistir,
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KOD ANALIT PUAN TOPLAM TEST MIKTARI | TOPLAM PUAN MIKTARI
1103730 | immunfiksasyon elektroforezi 91,99 2.000 183.980,00
1106360 | Protein Elektroforezi 30,12 5.000 150.600,00
TOPLAM 7.000 334.580,00

Uzm. Dr. Dilek GUL Jare. D Seroc ERDUHAN Prof. Dr| Ebubekir BAKAN

Tibbi Biyokimya Uzmar Agri Egitim ve Aragtirma Hastanes:
ety g T ; 93439 Merkez Laboratuvar Sorumiusu
™ v . .
595 &p es- NO- l Uzm. Tes. No: 20113
d-650f-4ald-a99fWa Belge Dogrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/saglik- akaﬁtig' bys
Bu belge, glvenlretéktronik imza ile imzatanmistir.



