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AGRI VALILIGI
Agn 11 Saghk Mudurligi
Agn Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

29.08.2022

Sayu: &9

Konu: MAHIDE IMRE ICIN 2 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve &zellikleri yazili malzemelerin alimi 4734 sayili Kamu ihale
Kanununun 22/f maddesine gére Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. S6z Konusu alim igin KDV hari¢ birim fiyat
tekliflerinizi TL {izerinden 01.09.2022 saat: 09:00 'a kadar satinalma0O4(@gmail.com adresine ivedi olarak gonde
hususunda; Geregini rica ederim.

Beymal ULUTAS

Idari ve MW iBl
iHTIYAC LISTESI U J

S.No Malzeme Adi St UBB Miktar | Birimi W ToplamTutar

Kodu
ORTOPEDI RF PROBU TUM
1 BOYLAR 2 Adet

KIKIRDAK/MENISKUS TAMIR
SISTEMI ABSORBE OLMAYAN
2 | GUCLENDIRILMIS SUTURLU 8 Adet
IGNELI/IGNESIZ PEEK 3.5MM VE
ALTI TUM BOYLAR

Genel Toplam

Teklif Eden
w2022
Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

* Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.

* Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri icerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

* Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.

« Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat tizerinden degerlendirilecektir.

» Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi” na kaydedilerek onaylanmis iiriin numarasi (barkod)
olmalidir.

« Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

» idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazil talebi tizerine en geg 180
glin i¢inde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi yapacaktir.

* Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

* En ge¢ 7 (vedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

* Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

* Alimlarimiz kismi teklife aciktir.
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T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: HizKADRIYE OZGENT
Dahili:
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RF PROBU-AE2410

1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak {izere omuz prosedileri, dizde menisektomi, ACL /OGB debridmant, bag dokunun
cikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedurierinde kullanilabilmelidir

2. Tum yumusak doku gesitlerinin etkin sekilde gikariimasi iin gelistirilmig goruntd netlidi ile
kontrolli ablasyon sunmahidir.

3. Aspitatér ézelligi olmahdir.

4. Bipolar ozellikte olmalidir

5. Gévde boyu 3.75 mm , minimum kantl boyutu 5.5 mm ve 90° aglya sahip olmalidir .

RF ABLATION 90° 3.5 MM PROBE
1. Omuzda Subakromiyal dekompresyon, sinevektomi, bag dokusunun gikariimasi dahil
olmak Uzere omuz prosedirleri, dizde medisektomi, ACL /OCB debridman, bag
dokunun ¢ikariimasi tamiri dahil olmak Uzere diz artroskopisi prosedurlerinde
kullanilabilmelidir.
2. Govde boyu 3.5 mm , minimum kanlil boyutu 6.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir
3. Bipolar ézellikte olmalidir.

RF HEDGEHOG prob,

1. Diz artroskopisinde ve meniskal dokunun etkin bir sekilde rezeksiyonuna olanak

saglamaldir
2. Hafif olmall sap kismi ile en siki eklemlerde dahi meniskisun tim bélimierine

kolayca girig yapilabilecek ergonomiye sahip olmalidir
3. Govde boyu 2.5 mm ,minimum kanul boyutu 4.5mm ve 45° agiya sahip olmalidir.

RF HOOK PROB
1. Her gesit yumusak dokuyu hem kesecek hem de koaglile edecek tek ve kancall bir

elektroda sahip olmalidir

2. Bu kancal elektrodun ylizeyi eksizyon ve koagulasyona uygun olmali ve bu sayede
agidan girigte performansi arttirabilmelidir

3. Diz artroskopisi, lateral riliz, omuz artroskopisinde kapsil gevsetme prosedirleri igin
kullanilabilmelidir

4. Govde boyu 3.0 mm olmali,minimum kantl boyutu 8.5 mm ve 30° agiya sahip
olmahdir.

RF CURVE PROB
1. Ince dizayni ve gok yonlil kesme agilari ile kolay insersiyon sagtamalidir
2. Diz artroskopisi, lateral riliz, menisektomi prosediirierine olanak sadlamalidir.
3. Govde boyu 3.0 mm, minimum kanul boyutu 4.5 mm ve 45° agiya sahip olmalidir

RF-S DYNAMO
1. Omuz artroskopisinde subakromial dekompresyon, sinevektomi, bagd dokunun
cikarllmast dahil omuz prosedrierine olanak sadlamalidir.
2. Govde boyu 3.5 mm, minimum kanul boyutu 5.5 mm ve 90° agiya sahip olmalidir

3. Bipolar 6zellikte olmalidir.
4. |hale gini firmalar numune getireceklerdir.Numune getirmeyen firmalar ihale dig

kalacaktir,

Agn E5tm ve Bastaba Hazinnost




Meniskiis Tamir Sistemi-AE2090
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Sistem,2-0 (iki sifir) numara erimeyen ultra high moleculer weight (UHMW)
polyethylene siitire baglanmis, serbestge kayabilen, 6nceden dugumlenmis 2 (iki)
adet 5 (bes) mm. Polyetheretherketone(Peek) polimer implanttan olusmalidir. Peek
olma &zelligi Uretici firma tarafindan belgelendirilmis olacaktir.

Artroskopik olarak disaridan digim atiimasina gereksinim duymadan kendiliginden
dagimlenmis olacaktir.

All-Inside (tamami iceride) tekniginde meniskis tamirinde kullanilacaktir.

Duz, egri ve ters egri segenekleri olacaktir.

Ergonomik tutamagi olacaktir.

Tutamak Gzerinde her ylzeyden itilebilecek, suture barlarin tasiyici Gzerinden
ayrilmasini saglayan itici butonu olmaldir.

Guvenli kullanim igin, ayarlanabilir derinlik sinirlayict kantli saft Uzerinde hazir
bulunmalidir.

Derinlik sinirlayici kantl, 2 mm lik araliklarla, 20 mm ile 10 mm derinlikler arasinda
ayarlanabilir olmalidir..

Tekli steril paketlerde kullanima hazir olacaktir.

Meniiskiis Tamir sistemi i¢in Diigiim itici/Kesici
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Tamami iceride menuskis tamir sistemi ile birlikte kullaniimahdir.

Dugumu ittirmeyi, sikistirmayi ve kesmeyi saglamalidir.

Duiz ve egri segenekleri olacaktir.

Tek kullanimlik olmali, steril paketler halinde kullanima hazir olmalidir.

Steril paket icerisinde, eklem igine kolay girisi saglayacak oluklu kandl de
bulunmalidir.




