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AGRI VALILIGI
Agri 11 Saghk Mudiirlugi
Agr1 Egitim ve Arastirma Hastanesi

TEKLIFE DAVET

12.09.2022
Sayn: 65;?-
Konu: KEMOTERAPI MANUEL iLAC HAZIRLAMA VE UYGULAMA SETI COKLU AKIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktar1 ve 8zellikleri yazilh malzemelerin alimi 4734 sayill Kamu fhale
Kanununun 22/d maddesine gbre Dogrudan Temin Usulil ile yapilacaktir. S6z Konusu alim i¢in KDV hari¢ birim fijyat
tekliflerinizi TL tizerinden 16.09.2022 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak/gonde iz
hususunda; Geregini rica ederim.
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S.No Malzeme Adi Ksol:itu UBB Miktar | Birimi | Birim Fiyati ToplamTutar
KEMOTERAPI MANUEL ILAC
1 HAZIRLAMA VE UYGULAMA 1000 Adet
SETI COKLU
Genel Toplam
Teklif Eden
12022

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvani - Kage/imza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmanin Yapilacag: Birim:

» Teklifler yalnizca mail yoluyla kabul edilecektir.

» Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambarina mesai saatleri igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.

s Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
‘Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir

« Teklifler Birim Fiyat lizerinden degerlendirilecektir.

« Teklif edilen malzemelerin “T.C.Ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas1” na kaydedilerek onaylanmis {iriin numaras: (barkod)

olmalidur.

« Teklif edilen iiriinlerin onaylanmis iiriin numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazili talebi tizerine en ge¢ 180

giin iginde Yiikleniciye veya vekiline ddemeyi yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.

* Teknik Sartname ektedir.

* En geg 7 (yedi) giin igerisinde faturasi kuruma ulastirilmayan Mal /Hizmetin 6demesi yapilmayacaktir.

« Bu alimdan ortaya ¢ikacak olan ihtilaflarin hallinde Agr1 Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

» Teklif veren Firma/Firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir.

» Alimlarimiz kismi teklife agiktir.

R B B B T e oG S O SIS il
T.C. SAGLIK BAKANLIGI AGRI EGITIM VE ARASTIRMA HASTANESI TIf: Fax: e mail: Hiz.ELIF YARIKAN Dahili:
Sayfa 1



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.
1.11.

1.12,

1.13.
1.14.

1.15.

1.16.

y
COKLU ILAC UYGULAMA SETI_100114 %, ¢ )_
B

COKLU ILAC UYGULAMA SETi SARTNAMESi

Uriin goklu kemoterapi tedavilerini (dért kemoterapi uygulamasina kadar)
kapali sistemde uygulamak tzere tasarlanmis pompa seti icermelidir.

Set Uzerinde; inflizyon torbalarina rahat girecek sekilde dizayn edilmis
0,22 mikron hava filtreli, koruyucu kapakl, keskin, sivri, delici serum
giris ucu olmalidir.

Set lizerinde serum giris ucu ile damlalik haznesi arasinda; toplam 4
adet luer baglantilar ile uyumlu, Y enjeksiyon portu bulunmalidir.

Set Uzerindeki Y enjeksiyon portlarina bagli, 4 adet, luer lock konektér
bulunmalidir.

Set (zerinde bulunan klemp sayesinde sivi gecisi gerektigi zaman
kapatilabilmelidir.

Set Uzerinde; damlalik haznesi ile pompa arasinda; 1 adet akis hizi
dlzenleyici roller olmalidir.

Uygulama pompa setinde yer alan Pompa hiz ve doz ayar boélimu, silikon
hortumlu lineer peristaltik sistem olmaldir. Line tzerinde, kontrolsiiz
akigi (serbest akig) engelleyen klemp olmali ve pompanin kapadi
aglldiginda veya set cihazdan cikarilir ¢ikariimaz, klemp otomatik olarak
kapanarak Serbest Akis Korumasi yapmalidir.(FFP: Free Flow Protection)
Bu sayede hastaya veya ortama hava génderme ve kontaminasyon riski
olusturmamahdir.

Set, gonderim esnasinda kesinlikle zarar gérmemeli ve bu sayede
hijyenik kosullar altinda génderim dogrulugundan sapmadan, stabil ve
sorunsuz olarak 48 saat kullanima uygun olmalidir.

Infizyon pompa damla sensériine uygun, ideal Ust damla bdélmesi
olmaldir.

Setin damlalik haznesi iginde 15 mikron filtre bulunmalidir.

Setin distal kisminda 3 yollu musluklu, kapal, ignesiz, valfli konnektor
seklinde giris bulunmahdir.

Setin ucu, hidrofobik filtreli, giivenli cevirmeli kilit baglantili (male luer-
lock) olmalidir.

Kapakli, bakteri girisini énleyen hava girisi olmalidir.

Uriin  ¢oklu ilaglarin  tek set Uzerinden ardisik olarak hastaya
uygulanmasini saglamalidir.

Line Gzerinde, kontrolsliz akisi (serbest akis) engelleyen klemp veya
benzeri fonksiyona haiz mekanizma olmali, pompa kapadi acildiginda
veya set cihazdan ayrildidinda, akis otomatik olarak kapanmalidir.(FFP:
Free Flow Protection (Serbest Akis Korumasi))

Sitotoksik ilag kontaminasyonuna engel olmak igin line ucunda bulunan
glvenli kapali sistem sayesinde line dolumu sirasinda kesinlikle disariya

sivi akintisi gérilmemelidir.
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Set Gzerinde bulunan tim kapali, ignesiz, valfli konnekt&r veya valfler ig
¢apr (ID) 1,55 mm ve 2,8 mm arasinda olan luerlock badlantilarla
uyumlu olmalidir.

Setin Uzerinde bulunan tim kapali, ignesiz, valfli konnektérier medikal
kullanima uygun materyalden Uretilmis olmali ve siv gecisine herhangi
bir tamamlayici uzatma setine veya enjektére sadlam sekilde
baglandiginda izin vermelidir.

Set; antineoplastik ilaglar ve alkol, betadin ve klorheksidin gibi
dezenfektanlarla ile gegimli olmali, bu Uriinlerle temasindan sonra
kullanimina devam edilebilmelidir. '

Set, igiktan etkilenen, duyarli ilaglari korumak igin  renkli opak
malzemeden Uretilmis olmalidir.

Set lizerinde kullanilan tiim malzemeler, kesinlikle lateks ve
fitalat (DEHP) icermemelidir.

Uriiniin ambalaji Gzerinde Saglik Bakanhgi Ulusal Bilgi Bankasi'na /
UTS'ye kayith ve onaylanmis tiriin numaras; (barkod) bulunmalidir.
Kullanim kilavuzu ve/veya ambalaj lzerindeki bilgiler Turkge, ingilizce
veya Almanca dillerinden birinde yazilmis olmalidir.

Setler tekli ambalajda olmali, Ambalaj tzerinde son kullanma tarihi, lot
no, Urlnun igeridi, sterilizasyon yontemi hakkindaki tiim bilgiler
belirtilmelidir.

Urtin, Uluslararasi Kalite Belgeleri ve CE Sertifikalarina sahip olmalidir ve
CE ambalaj tGzerinde belirtiimelidir.

Teslim edilen setlerin son kullanim tarihi, asgari 2 yil olmalidir.
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