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ILGILI FIRMALARA
Hastanemizin ihtiyaci olan, asagida listede yazili mal/hizmet alim isi 4784 sayili Kamu ihale Kanununun 22/d maddesine gore
Dogrudan Temin Usulli ile yapilacaktir. 6z Konusu alim igin KDV harig birim fivat tekliflerinizi & (izerinden 26.09.2022 Saat: 10:00'a kadar

ivedi olarak géndermeniz hususunda;

Geregini rica ederim.

Satin Alinacak Malin/isin

Y S v, & /- -

KDV Harig Teklif

SiraNo| Mahn/isin Cinsi | Miktar | Birimi Fiyat | Tutar

= - e

1 | Parmak Tipi Pulseoksimetre Cihaz | [ | Adet
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‘ Teklif Eden

Kurumumuz Satin Alma Birimi Mail Adresi | - » reslons (2022
o Kisi/Oda/Firmanin Adi ve Ticaret Unvani

\ satinalmaeleskirtdh@gmail.com | Kase-imza

Ek:

Not: Marka belirtmeyen firmalarin teklifleri gegersiz sayilacaktir.
Satin Almamin Yapilacagi Birim: Elegkirt lige Devlet Hastanesi

« Malzemeler siparisten sonra hastanemiz ambarina mesai saatleri icerisinde ambar teslimi glarak teslim edilecektir.

« Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendiriimesi icin idarenin talep etmesi durum) nda numune verilecektir.
= Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir.

« Teklifler Birim Fiyat (izerinden degerlendirilecektir.
+ Teklif edilen malzemelerin “T.C. ilag ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas)” na kaydedilerek onpylanmig triin numarasi (barkod) olmahdir.

« Teklif edilen iirinlerin onaylanmis triin numaras: (barkadu) liste halinde verilmelidir. Aksi lakdirde degerlendirilmeyecelktir.

+ idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenidinin yazili talebi iizerine en geg 180 giin iginde Yiikleniciye veya vekiline 6demeyi
yapacaktir.

« Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
« En geg 3 (iig) gin icerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mal /Hizmetin odemesi yapiimgyacakur.
« Bu alimdan ortaya gikacak olan ihtilaflarin hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.

« Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmis sayihr.
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PARMAK TiPi PULSE OKSIMETR
Cihazin Uzerinde en az iki renkli OLED tipte ek

¢cozunurliikte olmalidir.

Cihazin saturasyon &lgiim dogrulugu %70 ile %90 deger araliginda + %

araliginda ise = %1 olmalidir.
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K MUDURLUGU

ET HASTANESI

E CIHAZI TEKNiIK SARTNAMESI 6 ADET

ran bulunmahdir.
Cihazin saturasyon dlgimleme sinir en az %35 ile

%100 degerleri arasinda ve %1

2, %90 ile %100 deger

Cihazin pulse Slglimleme siniri 30 ile 250 atim/dakika degerleri arasinda ve 1 atim/dakika

cozUnlrlikte olmalidir,

Cihazin pulse dl¢liim dogrulugu + 2 atim/dakika veya + %2 olmalidir.

Cihazda ortam isigina karsi direng 6zelligi buld
mekanlar ile karanlik odada alinan saturasyon

nmali, yapay veya dogal aydinlanan ic
deger degisikligi + %1’den disiik olmalidir.

Cihaz ekraninda plestismograf pulse dalga formu ekranda goriilebilmelidir.

Cihazin ekrani dért modda izlenebilir olmalidir.

* Dikey asag dogru

e Dikey yukar dogru

e Yatay sag yon

* Yatay sol yon
Cihaz ekraninda pil enerji durumu kademeli v
Cihaz 2 adet AAA tip 1.5 V pil ile calisabilmelid
Cihazda 8 saniyeden fazla bir siire dlciim yapi
otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelid
Cihaz, tam dolu piller ile siirekli olarak 30 saat
Cihaz agirligi en fazla 56 gr. olmaldir.

Cihaz ebatlari en fazla 60x38x32 mm olmalidir.

o gorsel olarakizlenebilmelidir.

ir.

madiginda cihaz pilden tasarruf etmek icin

ir.
kullanilabilmelidir.

Cihaz ile birlikte 1 adet aski aparati ve 1 silikon koruyucu kilif verilmelidir.

Cihazin CE belgesi bulunmahdir.
Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilil
ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bu
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hat
kapsaminda olmahdir.

Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin adi
lunmalidir.

alarina karsi en az iki (2) yil garanti

Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,

viicut diginda kullanilan tibbi tani cihazlari yén

etmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam

ve taniim yonetmeligi geregince satig merkezj yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki

belgesi ihale dosyasinda sunulmahdir.
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