LKALEM:SAKSIN

|.Plastik tek kullanimhik olmali ve ambalajinda en 42 100 adet olmalidir,

2.Igerisinde stabiliteyi saglayici el olmalidir,

3. Bikiilme sirasinda deforme olmamali emisi engellememelidir,

4. Unitlerin standan aspirasyon uglarina adapte olmalidir,

3. Salvangoz tip olmayvacaktir,

6.Ug filtre kismy kolayca gikmamalidir,

7. Numunesi goriliip denenecektir.,

8. Almacak olan tibbi sarf malzemenin miadinn dolmasina 3 (i) ay kalan triinlerin tedarikei firmaya
bildirilmesi il¢ tedarikei firma tarafindan fivat farks veva ek bir maliver talep edilmeksizin degisimi
saglanacakir.

ZKALEM:GUTTA PERCHA ACILI

1. Orijinal ambalajinda olmalidir.
- Lnaz 60"k kutularda olmalidir

. Taper agisi 0.4 ve 0.6 olmaladir,

- Dokuya uyumlu olmalidir.

- Kadmiyvumsuz olmalidir,

6. Fabrikasyon olmalidir.

7. Uriin kutusu jelatin kaplanis ve kutu kapagi kavar kapakli sistem olmahdir,
8. Lew ditzlestirilmis olmalidir,

9. Radyoopak olmahdir.

10, Kanal derinliginin dlciilmes; amacivla mm’ |k derecelendirmeler; olmalidir,
VL Sap kisimlan numaralaring gore ayri renklerde olmalidir

12, Kanala uygulanirken egilip hitkiilmemelidir.

13, Uriin orijinal ambalajinda olmals, firma ads. lretim taribi, barkod numarasi. son kullanma tarihj
okunakh ve tahribatsiz hir sekilde ambalaj tizerinde goriilmelidir,

L4 Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalidr,

15, Orijinal ambg lajin fizerinde Tiirkee etiket olmalidar,
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S KALEMLER: PAPER POINTS ACILI

L. Biyolojik olarak nétral olmalidir,
2. Absorbe edici dzelligi yiiksek olmalidir.

3. Fabrikasyon olmalidir.

4. Sap kisimlar numaralarig gore ayn renklerde olmalidiy.

3. Taper acisi 0.4 olmalidir.

. Orijinal kuty ambalajinda olmalidsr,

7. Kanal derinliginin Sleilmesi amaciyla mm’ ik derecelendirmeleri olmalidy
8. Enaz 1007k kutulards ohmaldie,

9. Uriin kutusu jelatin kaplanmis ve kutu kapag kayar kapakli sistem olmalidir,
10, Uriin orifinal ambalajinda olmal;. firma ady, tiretim tarihi. barkod numarasi, son kullanma tarihi
okunakli ve tahribatsiz biy sekilde ambalaj tizerinde giritlmelidir.

P Son kullanma tarihi en az 24 ay olmahdir.

12, Orijinal ambalajin tizerinde Tiirkee etiket olmalid)r
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L RALEM:GECICI KRON YAPISTIRICI

1. Tiip geklinde olmalidr,
2. Enaz 25 gr ana pasta ve en az 15 ar kataliziir pastasi olmak fizere 2 adet pastadan olusmahidir,
3. Ojenol icermemelidir

-

Artik pargalars kron iginde kalip kolay temizlenmelidir

tan

Llveedamase kolay olmalicdir

6. Karigtirma islemi 30-90 sn siirmeli. afiz icersinde en fazla 2 dk olmak iizere toplamda en fazla 4
dk*da sertlesmelidir.
Kron ve kipriilerin secicl olarak Vagestiritmasida kulfanilmalicin

8. Uregicilerin sikiifmesi ayamasinda hodavea sakailebilinelicdir,

Y. Pat ve aktivatiirden olusan bir kit ile orpmal ambalajmda olmabidir.

10, Tiim bu Gzellikleri belirten arijinal ve Fiirkee kullanma kdavuzu iiriinle birlikte verilecektir.

L. Uriin orijinal ambalajinda kavigtirma kagidr icermelidiv,

12, Urdiniin ovijinal ambalaje vzerinde son kullanma tarihi vazmalid,

Tiim bu dzellikleri belirten orijinal ve Tirkee kullanma kilavuzu ticiinle birlikte verilecektir

S.KALEM:KALSIYUM HIDROKSIT KAIDE MADDESI

L Uriin baz ve katalizér patlarindan ibaret clacak, en az 10 ar baz ve en az 10 gr katalizdr seklinde
paketlenmis olacakur,

2. Radyoopak olmaldir. Kutu igeriginde kangtirma kagidi olmalidir.

3.Tiim restoratif materyallerin alunda, direkt ve endirckt pulpa drtiilmelerinde dolgu materyvalinin
altinda astar maddesi olarak kullanima uvgun ve aside karst dayvamikh olmahdir, Suda ve tiikiiriikte
goziilmemelidir,

4.5¢konder dentin olusumunu destek lemelidir.

5.Uretim tarihi ve miad ambalaj Uzerinde belirtilmeli ve miadi teslini tarihinden sonra en a2 2(iki) wil
olmahdir,

b.Ambalaj tizerinde tiretim veri, iiretici firmanin adi veya logosu, katalog numarasi vazihi olmahidir.
T.Orijinal kullanma kilavuzo olmalidie.

8.Baz ve katalizir tiipleri plastikten vaptlmug olmalidir,

9 Numunesi gériiliip denenecektir,

10. Almacak olan ubbi sarf malzemenin miadimin dolmasina 3 (li¢) ay kalan tiriinlerin tedariki
firmaya bildirilmesi ile tedarikei firma tarafindan fryat farki veya ek bir malivet talep edilmeksizin
degisimi saglanacakur.
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