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VAKUM REGULATORU TEKNIK SARTNAMEST

1.1.Vakum regilatdriiniin gévdesi krom kapli MS58 kalite piringten imal edilmis olmalidir.

1.2 .Manometreli ve regilatorli olmalidir,

1.3.Endotracheal ; ayarlanan vakum seviyesinde kalabilme szellifine sahip olmalidir. Bunun icin
vakum regllatérini ayar dugmesinin disinda agma kapama islemini gergeklestirecek ayrica bir on-
off valfine sahip olmaldir.

1.4.Vakum regilatérini gaz prizine takmak icin kullanilan probe da MS58 kalite pringten imal
edilmis ve nikel kaplanmis olmalidir. Vakum regilatériinGn probu ilgili standartlara (DIN
normlarina) uygun yapida olmahdir.

1.5.0-760 mmHg aralijinda vakuma regile edilebilir oimahdir.

1.6.Gercek regilasyonlu olmali; girlg degerinde dedisiklik olsa bile gikig degeri sabit olmalidir.
1.7.Uzerinde vakum kavanozundan gelen hortuma uygun hortum gikis ucu olmalidir,

1.8.Vakum regiilatéri ergonomik olmali; vakum prizine tek elle takihp sékilebilir ozellikte dizayn
edilmis olmalidir.

1.9.Vakum regiilatéri; negatif basincin belli bir dejerde sabitlenmesi , daha sonra da ayni degere
ayarli bir sekilde kullanilabilmesi ve atiklarin vakum kavanozuna toplanmasi amaciyla kullanilir.

1.10 Oretici firma ISO 9001-2015, ISO 10002-2018, ISO 13485-2016, ISO 14001-2015, 1SO
45001-2018 belgelerine sahip olmahdir. )
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