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Konu : Teklife Davet

AGRI DOGUBAYAZIT DR. YASAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESI BASTABIPLIGINE

Saglik tesisimizin ihtiyaci olan agagida cinsi ve miktari yazili Hastanemiz i¢in gerekli olan 3 KALEM TI!_!E_ii
MALZEME ( RAPiD) ALIM iSi 4734 sayih ihale Kanununun 22/D maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu igin
KDV haric birim ve toplam fiyatininOly ,04.2023 tarih ve saat 10:00°a kadar 0472 312 54 47 numaral1 belgegegere veya

ddhsatinalma@gmail.com adresinize gondermenizi rica ederim.

Biilent OZCAN
{dari Mali igler Miidiirii
i‘o MALZEME ADI BIRIM | MIKTAR | BIRIMFIYAT | TOPLAM TUTAR
RAPID /PGA RAPID) NO:3/0 25 (1) MM
. ADET
! 4/8 KESKIN 75 CM 245
RAPID (PGA RAPID) NO:3/0 20 (1) MM
- 1/2 YUVARLAK 75 CM AT 180
RAPID NO:4/0 20 (1) MM
¥ 1/2 YUVARLAK 75 CM AEL 360
GENEL TOPLAM (KDV HARIC):
Firma Yetkilisi
imza/Kase
OLUR _
Uzm.Dr. Demet OKKE
Baghekim
NOTLAR

1. Malzemenin sarinameye uygunlugunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir. Siparig sonrasi
gonderilen malzemenin numune ile uyusmamasi durumunda siparig iptal cdilmig sayilacaktir.

Teklifler (rakam yaz1 ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.

Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.

Odemeler 180 giin icerisinde yapilacaktr.

Alimlar hitp:/www.agriihale gov.ir e-posta adresli Agn Valiligi ihale yonetim sisteminde de ilan edilmektedir.

Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde ficretsiz yapilacaktir.

Vereceginiz fiyat tekliflerinde firmamzin kagesi ve yetkili imzas olmak zorundadir.

Teklif sonucu siparisi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya
yapiimamas: durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.
Teknik Sartname ektedir.

0. Teklif veren firma/firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmig sayilir. Teklifler (rakam yaz: ile) KDV harig TL olarak diizenlenecektir.
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Adres: Agn yolu iizeri 5.km Dogubayant/AGRI
Telefon:0472 312 60 47 - 215 e-posta:ddhsatinalma@gmail.com

Bu belge, giivenli elekironik imza ile imzalanmugtir.

Belge dogrulama kodu: 7 170D95F-0069-4D2E-BF3C-71C3D1B01262 Belge dojrulama adresi: ht1ps:!!www.mkiye.gov.trlsaglik-bakanligi—ebys
Dr. Yagar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi Agn Gevre Yolu Uzeri 5.Km Bilgi igin: Senay SAPMAZ Blaiiuiigne:3 o]
Dogubayazit / AGRI 04400 Tibbi Sekreter §
Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447 :

e-Posta: Internct Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov.tr Telefon No: 04723126047 - 215 253
Kep Adresi: i
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' SMT Temel
Islevi:

\
1

%90 poliglikolik asid %10 laktik asitten cerrahi siitur olarak dizayn edilmis
ve absorbe olabilen siitur ile aymi &zellikte bir hammadde ile kaplanmig

(polyglycolide-co-Llactide&calcium stearate.) olarak imal edilmig olmalidr,

| SMT

| Malzeme

' Tammlama
| Bilgileri:

Urtintin kullanmim yeri ve amacina gore igneli ve ignesiz (baglama) tiirleri

olmaly, bu tiirlerinde farkli ebat, boy ve ¢apta se¢enekleri sunulmalidir

Teknik
Ozellikleri:

|

|

10.

i

Igneler dikis siiresince dokudan rahat gegme Ozelliini yitirmemeli,
kalmliklari, diigiim atma kabiliyetleri ve igne iplik kombinasyonlar1 USP ve
Avrupa Farmakopesi standartlarina uygun olmalidir.

Atravmatik igneliler paslanmaz c¢elik alasimdan olmali, igne ylizeyinde
kararma olmamali ve igne i¢ yiizeyi diiz ve kanalsiz olmalidir.

Igneler, dokudan ¢ok rahat gegmeli, egilip biikiilmemesi, kirnlmamast igin
gliclii olmal ve yliksek alagim ¢elikten imal edilmis olmalidir.

Kirllma ve biiklilmeyi engellemek amaciyla ignedeki nikel cn'amj
(alasimindaki) %7 den fazla veya Krom orani (alasimindaki) %10'dan fazla
olmal1 ve bu &zellik ifne lireticisi firma tarafindan noter onayh terclime evrak
orijinali ile beraber ihale dosyasinda ibraz edilmelidir.

Igne, kalsifiye dokularda rahatlikla kullanilmali, yiizeyi piiriizsiiz olmali ve |
igne keskinligini/sivriligini operasyon boyunca devam ettirmelidir.

Igneler dikis stiresince dokudan rahat gegme 6zelligini yitirmemelidir.
Dokulardan kolaylikla ve minimum travmayla deforme olmadan ge¢melidir.
Cerrahi siituriin ignesinin gdvdesi dokulardan gegerken portegiide stabil
kalacak, baska dokulara zarar vermeyi Onleyecek yapida dizayn edilmis|
olmalidur.

Igne ve siitur ¢apt birbirine uyumlu olmali, boylece igne sutur birlegme
noktasi dokulardan gecerken travma yaratmamalidir.

TALEP EDILEN IGNE BOYUTU GONDERILCEKTIR.

i Teknik
! Ozellikleri:
!

14

Igne ile siitur birlesim noktasmin baglantis1 saglam yapilmali, birlegme

noktasindan ayrilma yasanmamali, siitur yiizeyi plirlizstiz olmali, kolay

diigtim kaydinlmali, stitur diigiim giivenligi saglamali ve lizerine bakteri

yerlesecek bogluklar olmamalidir. e AKGAY
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13,

14.

15

16.

17
18.

19.

20.
21.

[gne stitur birlesme noktasinda stitur muhteviyatini etkileyecek oranda |
mumlama olmamal1 ve siitur boyasi i¢ karton makaraya renk vermemelidir.
Igne dokudan gegtikten sonra siitur dokuya takilip biiziismemeli ve
tiftiklenmemelidir.

Urtinlerin uzunluklari, kalinliklarn ve mukavemetleri USP ve EP degerlerine
uygun olmali, yliksek gerilme gticiine sahip olmalidir.

Stiturtin tensil kuvveti baslangig olarak %100 olarak alindiginda 5-7 giin
(%45-50),10-14giin (%0) doku destegi olmali ve viicuttan tamamen atilimi en
az 40-45 glin icerisinde olmalidir.

Igneler silikon kapli olmalidir.

Urlintin ambalaji agildiktan sonra igneye portegii yardimi ile kolayca
ulagilabilmeli, siitur paketten ¢ikarken diiglim olmamali ve kivrimsiz
cikabilmelidir,

Ambalaj stiturun kivrilmasini engelleyecek sekilde yapilmis olmali ve {riiniin
ambalaj: agildiktan sonra i3neye portegill yardimu ile kolayca ulagilabilmelidir. |
Stitur paketten gikarken diigiim olmamali ve kivrimsiz ¢ikabilmelidir.

Numune olarak birakilan {riinler hastanemizde denenerek uygunluk karari

verilecektir. Bu nedenle 1 adet numune birakilmaldir.
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| Genel

If Hiikiimley:

22,

23.

24,

23,

Kutularda en az 12 paket ile ambalajlanmis olmal, igerisinde birim

ambalajdan kag adet oldugu belirtilmelidir.

Birim ambalaj; veya kutu lizerinde imalater firmanin ticari ad: veya kisa

adu, tiretim yeri, filament cinsi, son kullanma tarihi, sterilizasyon sekli, lot

numarasl, stitur kalinligs, stiturun uzunlugu ve diger 5zellikleri gorilebilir,

okunakli ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir. Her poset lizerinde metrik

sisteme gore Slcli ve USP karsilig1, tiriin katalog numarasi, {iriin tanitimi,

rengi, yapisi ve sterilizasyon belirtilmis olmahdir. Kuty ambalajin

lizerinde yazmasi gereken bilgiler Tiirk¢e olmalidir. |
Iplik ambalajmin kullamim esnasina kadar sterilizasyonu bozulmayacak |
sckilde su, nemden, 1s1dan, 1siktan korunmas: i¢in dig ambalaji; soyulabilir

nitelikte altiminyum folyo veya bir yiizii seffaf diger yiizii su ve nem

gegirmeyen kg, i¢  ambalaji; soyulabilir alliminyum folyo veya

blister/plastik/karton olmalidur. |

Sterilizasyonu Etilen oksit veya Gama ile yapilmis olmalidir.




