
T.C.
AGRI VALILiGl

AGRI JL SAGLIK MUDURLUGO
TUTAK DEVLET HASTANESl

TEKLIFE DA VET

08.05.2023

Konu: 1 ADET RVG CIHAZI ALIM1

Hastanemizin ihtiyaci olan ve a§agida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu lhale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin UsulU ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm ifin KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 12.05.2023 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz

hususunda; Geregini rica ederim.

Murat
Idari ve Mali,

iHTIYAQ LISTESI

S.No

1

Malzeme Adi

DENTAL RONTGEN
GORUNTULEME SlSTEMLERl,
DENTAL RADYOGRAFl SlSTEMl
RVG / RADYO VIZYO GRAFl
KABLOLU

Sut
Kodu

UBB Miktar

1

Birimi

Adet

Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
.../.../2023

Kisi / Oda / Firmanin Adi veya Ticaret Unvam - Kase/imza

Ek : Teknik $artname
Satmalmanin Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparisten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis (Irian numarasi (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen iirilnlerin onaylanmis urun numarasi (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesinden itibaren yiiklenicinin yazih talebi uzerine en ge9 180
gun i9inde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge9 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulas.tinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu ahmdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hallinde Agn Mahkemeleri ve Icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etmi§ sayilir.
• Ahmlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu iizeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083

Bilgi: Ay?e BALTA
Unvam : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



k \ ( , CIHA7J TEKNIK SARTNAMK

1 ) Sistem direkl agix. iei radyograli alabilme ox.elligine sahip di j i ta l sensor ve i lgi l i
aksesuarlardan o lusmal id i r .

2) Sensor yuvar lak las i i r i lmis koselere sahip olmaJi. bu sayede hasta agizmda daha konibrlu
k t i l l an i l ab i lme l id i r .

3) Agix iei sensor l- 'SB 2.0 baglant i s i ile d i rekl olarak bilgisayara baglanmah. ara bagianti
aparali (konlrol k i i iu . su) o lmamahd i r .

4) Cihax. DICOJV1 u\u o lma l i . ( ' V l ( )S sensor l ekno lo j i s ine sahip o lma l i . sinli lalor ve
opiik liber kaimanlun kiilJamlarak \ i iksek eoxiimirl i ikl i i goriintiiler i irelmelidir.

5) Cihax. art arda seri cekim yapabilmelidir.
6) Giiflendirilmis kablo yapis tna sahip olmahclir .
7) Darbelere karsi d a y a m k l i oxel k a l m a n i o l m a l i ve teflon deslegi ile k in lmala ra karsi

dayan ik l i o lma l id i r .
8) Cihaxm arka kisnn %2() kuciiltulinu$ bagianti noklasi ile gelislirilmi.s ergonomik

olmalidir .
9) Cihax.ni sensor matrix! en ax. I 168 x 1562 pixel olmalidir .
10) Sensorun ilziksel piksel boyutu en taxla 19 J.UTI (mikrometre) olmalidir.
1 1 ) En ax 1.8 MP(mega piksel) l3ikseh^2iini]iUigQne sahip olmalidir.
12) Sensorun aktif alani en ax. 22 x 29 mm o l m a l i d i r .
13)Cihaxm kablo bout (•/- (0 .5cm) 2.95 cm ve oxel a l a s i m l i kablo x.irhlama o lma l id i r .
14) Sensor s iv i geeirmex oxel l ikle o lmal i . bu sayede s iv i l a r ile gi ivenle s i l ineb i lmel id i r .

15)Cihaxm or i j i na l yax i lmn Tiirkce u y u m l u o lma l id i r .

16)Ciha/ ile birlikte verileeek yax i l im i i re l ie inin orijinal yax.ilnm olmal i ve iireticiye ait diger
goriinliilcme s is temler ini cali.flirabilmelidir.

]7)Cihax. i le verileeek j a x . i h m oxe l l i k l e r i a.sagidaki g ib i J i r .
i) a--Yax.ilim icerisinde aym haslaya ail birden I'ax.la agix iei sensor goriintiisii es

xamanli olarak ac i l ip ineelenebilmelidir .
i i ) b-Yazilimda kalibrasyon oxelligi olmali. kanal egesi gibi ger^ek boyutu bilinen bir

relerans obje goriinliisii kullamlarak iilctim kalibrasyonu yapilabilmelidir.
i i i ) c- Yax.ilim ieerisinde en ax. 3 adet gori int i i I l l t resi b u l u n m a l i (endo, perio vs) ve

a lman goriinlii hu l l l i r e l e r k u l l a m l a r a k I n x . l i ve e i k i n b i r .sekilde i s l eneb i lme l id i r .
i \  d- Goriinlii I l l l re le r inden bagimsix olarak ea l i . sab i lcn keskinle .s l i rme I l l l resi olmali .

yazilim ti l treleri i le kombine olarak ku l l an i l ab i lme l id i r .
v) e- Yapilan goriinlii islemleri sonrasi kul lamei Lslenmis gOriintuleri iarkli olarak

kaydedebilmeli, bu sayede goriinliiniin orijinal ha l f saklanabilmelidir.
vi) I- Goriintii kaydi sirasnula goriinliisii a lman di.sler. numaralari yax.ilim ieerisinde

secilerek uygun di.s numara la r i ile kayded i l eb i lmc l id i r .
\ i i ) g - Yax. i l im iixerinde p a r l a k l i k \  konl ras l a \ a r l a n k u l l a m e i larafmdan

yapi lab i lmel id i r .
v i i i ) h-Goriinlii renler in i lers ve\ ' i rme. k e m i k yogunluguna gore renklendirme

yapi lab i lmel id i r .



1 8 )

19)

20)

ix.) i-Yazilim icerisindc do/ indikaiorii olmali, v<-xkim sirasmda kullanilan dozun

yeierli olup otvnadigi kullainci larai'mdan lakip edilebilmelidir.

IIBYS (Haslane Bilui Yoneiini Sislcmi) cnteuras\oiui iv.in gcrekli TWAIN siiriicti

yiiklonici larafuidan kurulup kuruma leslim edileceklir
GorunliilenK- ihliya<;lnniii kar.silamasi avismdan smirsix. ya/.ilini, belirlilen bilgisayarlara

ycretsiz_olarak yiiklcnici llrma larai'mdan kurulacaktir.

Sistem DICOM 3.0 uyumlu olmalidir. Bu IHISLIS iircliciye ail orijinal DICOM uyurnluluk
beyani ilc belgelendirilmelidir.

Kargolama vc nionialaina yiiklcnici firmaya ailtir.

\ lLia\ono komisyonu larafindan begcnilnicliclir.


