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SAYI :'70167892/234
KONU : Teklife Davet

Teklif Mektubu Davet

saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada
adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim.

.Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıh 4 ADET DrY1-J,lZ CİHAZI \aE SU
SISTEMLERININ BAKIM ONARIM HIZMET ALIMI işi 4734 Sayıl,ı Kamu lhale Kanunun 22lD
maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 08/03/2024 tarih ve

06l03/2024

il.comdi

Malın / İşin Adı Miktar Biriıni Biriın
Fiyatı

4 ADET DIYAL|Z CIHAZ| Vf, sU
SİSTEMLERiNiN BAKIM ONARIM
HiZMETALMI

Srra
No

oĞA
İdari ve Mali Hiz.Müd.

Toplam Fiyat

IJYGUNDUR
0 Jlz

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklifverme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifler( rakam veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenleneceklir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiirüne göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır,
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar ihale .trle- adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
ed ilrnektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm ahmlar e-posta üzerinden de ilan edilmeltedir.
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DfuADİY DEVLET IIASTANESİ
HEMoDiyALiz tıxirısixoE BULuNA}ı no sisrrııi BAKIM oxenıpr rrxxix

şınrxıırnsil. Bu şartname hemodiyaliz tölilrnü su antma sistemi aylık bakım ve onanmınt işlerini kapsar.
Bıkrm - onanm: Sistemde meydana gelebilecek anzaları önlemek ve sistem performansıru

arttırmak, anza olasıhğını e"altmak sistemin ömrilnü uzatmak, etkin çalışmasını sağlamak amacıyla
firma tarafından sistemin yapısına uygun olarak önceden belirlenmiş aralıklaıla periyodik olarak
temizleyici, konıyucu ve diizeltici nitelikte ve gerektiğinde paıça değiştirmeyi (monte etmeyi) de
kapsayan her tiirlü girişim ve kontmldi.ir.
Yedek parça: sistemde aıızanın giderilmesi, perforrrransın artırılması, tam kapasite çalışılmasr için
değiştirilmesi zonırılu olan her tiirlü parçayı ifade eder.

Dezenfeksiyon : Sağlık Bakanlığının yönetrnenliği gereği yiiklenici firma 3 ayda bir özel
solüsyonla dezenfeksiyon işlemi yapacaktır kullaıulacak saıf malzeme yiiklenici firma taıafından
kaşılanacaktır.
2. Bakım - Onarım fırma tarafından idarenin herhangi bir yazılı veya söz!ü isteği olrnaksızn Ayda 1

kere den az olmamak i.izeıe bakım yapılacaktır. Firma yaptığı her bakım için rapor futacak ve bu raporun
l nüshasıru hastanenin belirleyeceği ilgili kişiye teslim edecektir.
3. Yiiklenici firma bakmda cihazlann Flow 300-500-800 akışkanlü kalibrasyonlan ve ısı conduktivity
(iletkenlik) kalibrasyoılan TMP basınç kalibrasyonlan Tl Tesli sıcak dezenfeksiyon ve makinalann
genel kontollerini yapacaktu.
4. Firmının TsE ı2426ı2843 hizmet yeterlilik belgesi ve iso ııaıs-zoro 900ı 2015 _ 14001 2015
OH§AS 18001 2007 sahip olmahdır.
5. Yüklenici firmının Tıbbı cihaz sahş merkezi yetki bclgesi otmalıdır.
6. Teknisyenlerin bakrm yaparken kullandıklan cihazlanı kalibrasyonlan olmalı.
7. Firma; idarenin, isteğine bağlı olaıak periyodik bakımlann dışında ek olarak, sistemin tiimü veya bir
klli.irnü için bakım işlemleıinin tiimiinü veya bir bölümilnü ek bir ücret istemeksizin yerine
getirilecekir. Sistemin buluıduğu yerden idarenin istediği iizerine herharıgi bir yere taşınması
durumunda kullanrlacak rnalzemeler idaıeye sunulup ücreti karşılığında idarenin onayı alınarak sistemh
taşınmasını fi rma gerçekleştirecektir.
8. Periyodik bakıınlann saati firmanrn önerisi ile idare taıafından kararlaştınlır. Periyodik bakımlar
idaıenin onayı ile norınal çalışma saatleri (08:0G17:30)içinde İdarenin bilgisi ve gözetiminde
yapılacaktır. Seans sonıası yapılması gereken işlemleıde veya idare isteği takdirde bakımlar çalışma
saatleri dışında da ek bir ücret isiemeksizin yapılacaktır.
9. Onarım işlemlerinin firma tarafından başlahlması için gereken silıe, arıza bildiriminin, idare
tarafından sözlü veya yazılı olarak firmanıı teknik servisine ibtirosuna /sorumlusuna bildirildigi saatte
başlar.
10. Hastane anza bildirmesi durumunda fırma 12 saat içerisinde anzaya müdahale edecektiı. Yedek
parça gerektiği durumlarda bu siire 24 saat olacaktır.
l l. İdare firmadan söleşme siiresi içinde heıhangi bir zaman, yeterli görmediği elemanların
değiştirilmesi velveya sayılann arttınlmasıru isteyebiliı. Bu durumda idareden hiçbir şekilde ek ücret
istemeyeceklir.
12. Firma bakım ve onarım hizrnetlerini verebilmek içiı teknik eleman desteğini, yedek paıça lerniıini
ve diğer hususlan idarenin işletme zaraılarına yol açmayacak veya bu zararlan asgariye indiıecek
şekilde sağlayacağıil taahhüt eder. Firma çalışanın işletıne zaıarlanna yol açması halinde bu zaraı
yükleniciden tazrnin edilir.
13. Bakım _ Onarım esnasında değişmesi gerekli görüleı yedek parçalar firma tarafından idarenin
onayına sunuldulian ve idarenin onayı alındıktan soııra değiştirilir. Firma tarafından temini
gerçekleştirilen yedek parçalar için (parça ücreti hariç) işçilik nakliye ve montaj firma tarafındaı
ücretsiz gerçekleştiriür.
14. Firma tarafında temin edilen ve montaj ı yapılan yedek parçaiar firma taıafından en az 1 yıllık garanti
altında olacaktır
15, İdare bakrm ve onanm sırasında firma teknik elemanlannın sözleşme kapsamındaki sisteme girme
yetkisi verecek ve çalışma süası sağlayacakhr.
l6. Teklif verecek firma referans göstermelidir.
17. Tek]if verecek firma alt yiiklenici firma çalıştıramaz.
18. Teklif verecek Firma hemodiyaliz su antma sistemleri ile ilgili iş bitirme belges
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olmalıdır-
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