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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacl olaı aşağıda cinsi ve miktarı yazıh ADAPTÖR VE ENJEKTÖR ALIMI işi
4734 Sayılı Kaınu İhale Kanunuıı 22iD nıaddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç biriın
ve toplanı tiyatıırııı 09/0l/2025 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birinıine clden tesliıı
cdiln,ıesi yada d i_r,ad iııdhlii]gıııa il.conı adresine göndermenizi rica ederim.

Bilgilerinize arz ederim,

Me hmet İ
ıdari ve Mali

Sırı
No

To nr Fir,ıt

1

rlr.yısiıkdrı«

/*üş/b/l^

Malın / lşin Adı Miktar l]irimi Birinı
Fil,atı

tsHSLl]NMF] ADAPTÖRÜ 50 ADE,|,

PISTONSUZ ENJEKTOR 50 CC 500 ADET

200 .\l)lı'I'Pls,toNsUZ ENJEKTOR 20 cc

l

NOTt-AR:
-Tekliflerin eıı geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevli|ere verilıı,ıesi
gereknıektedir.
-'feklii'ler( rakanı veya yazı ile) KDV hariç TL olarak düzen|erıecektir.
- Eksik doldurulaır üzerinde kazıntı silinti ve düzeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınınayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödenıeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
- Nı.ıı,ııuıre istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunuIacaktır.
- - Alınılar lııtp://wrı rv.agr iilra le. gov.trle_posta adresliAğrı Valiliği İhale Yönetim Sistcıninden dc ilan
edilnıektedir.
- Alıır konıısu cihaz ise eğitinri Sağlık Tesisinıizde iicretsiz yapıiacaklır.
- e-posta adresiı,ıiz satın alınaya verilirse tüm alımlar e-posta üzerinden de ilan edilınektedir.



sMT3887 YENiDOĞAN AMBU SETİ

SMT

Temel

İşlevi:

1. Solunum fonksiyonunu bir şekilde tamamen kaybetmiş ya da yeterince ncfes

alamayan hastalara pozitif basınçlı ventilasyon sağlamak amacı ile tasarlanmrş

medikal el cihazı şeklinde olmalıdır.

sM
Malzemc
'f anımlama

Iliigilcri:

, Urünün yaş gruplarına göre pediatrik ve yenidoğan 1ipleri olmalı ve bu tiplerin 1ek

kullanımlık PVC vc/veya çok kullanımlık silikondan iiretilmiş ürün çeşitleri

olmalıdır.

'f eknik

özclliklcri:
YENIDOGAN TIP:

3. Ambu balonu PVC veya silikon malzemeden yapılmış olmalıdır.

4. Ürün esnek ve eski haline en kısa sürede dönebitecek yapıda olmahdır.

5. Silikon ambu balonuna sahip ürünler çift torbalı yapıda imal edilmiş olmalı

ve/veya pop-oif valfine sahip olmalıdır.

6. Ambu balonu ile birlikte (PVC ve silikon): 1(bir) adet kancalı şişirilebilen şeffaf

ambu maskesi, iki adet air-way ve oksijen bağlantı hortumu set içinde

bulunmalıdır.

7. Tek yönlü güvenlik vallı bulunmalıdıı.

8. Balon hacmi 280ml, sıkma hacmi l50ml, rezervuar hacmi 600ml olmalıdır.

9. PVC ambu iZerinde hastayı aşırı basınçtan koruyan 'pop-off vali bulunmalı,

silikon olan tiirlerdc bu valf görevini çift torba yapabilmeli ya da pop-off valfine

sahip olmalıdır.

10. Basınç ayarl max 40(+10)cm H2O olmah, valf üzerinde max basınç ayarlama

seviyesi yazıh olmalıdır.

ll. Ambunun alt klsmında oksijen bağlantı girişi bulunmalıdır.

12. Maske bağlantı konnektörü, ambunun her yöne rahatlıkla dönebilmesi için 360

derece dönen bir yapıda olmalıdır.

13. Ambu maskesi sekresyonun görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda

olmalıdır.

14. Ambu balonu, konnektörü ve valf içeresinde toz-partikül olmamalı yüzeyi temiz

o1malıdır.

LDİ



BESLEM E ADAPTÖRÜ TEKN iK ŞARTNAME

1. Urün bebeğin doğal emme reflekslerinigüçlendirmek ve parmakla beslemek için özel olarak
tasarlanmış olmalıdır. Prematüre, cerrahi sonrası ve hasta bebeklerde kulİanıma uygun

olmalıdır.
2. Piyasadaki 5/Lo/zol3o/So lik enjektörlere uyumlu olmalıdlr.
3. %100 silikon olmalldlr.
4. Yüksekliği 4,4cm, alt çapı 1,50cm, enjektör giriş yeri 0,4mm olmalıdlr.
5. Ürünün kimyasal analiz sertifikaları ihale dosyasında olmalıdır. Teklif verecek firmanın İSO ve

TSE-HYB belgesine sahip olmalıdır.
6, Ürün 5 li paketlenmiş ve kutusunda üretim tarihi son kulIanma tarihi olmalıdır.

/'' ,
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PiS],ONSUZ tjNJEKTöR 20CC LİK ŞARTNAME

l . Iınjcktör plastik olmalıdır-
2. Enjekıörlcr bir pakette iğne ucu ile birlikte o1malıdır.Enjektörün siyah piston kısmı
olmamalıdır.Çam uçlu olmamalıdır.
3. İğne ucu islendiğinde gövdeden kolay ayrılabilmelidir.
4.Enjektörler hava ve ilaç bırakmayacak şekilde çalışmalıdır. Geri çekildiğinde kolayca dışarı
çıkmamalıdır.
5. Enjektörlerin kullanımı rahat olmalıdr.
6. 2Occ'lik enjcktörlerin ajitaj kısmı ortada veya yanda olmalıdır.
7. İlaç zcrkcdilme csnasında iğnc ve ajıtaj birbirinden ayrılmamalı ve ilaç etrafa sıçramamalıdır.
8. Ölçek çizgilcri kolay silinmemelidir.
9. Ambajın için ve enjektör gövdesinin içinde yabancı madde vb. bulrınmamalıdır.
l0. lJnjekıtlr sıvı ilaç vb. çekilip ve dik tutulduğunda sıvı akıtmamalıdır.
l l . İğnc uçları enjektör gövdesine tam oturmalıdır.
l2. İğne kapakları tam oturmalr, kolay açılmalıdır.
|3. En az. bir kutu numune teslim edilmelidir. (Numuneler orjinal ambalajda olmalıdır.) Numunc
teslin-ı ctmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune denenecektir.
l4.'l'eslim edi]ecek ürün orjinal steril ambalajında olmalıdır. Orjinal ambalajın üzerinde üretim, son
kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bildiler olmalıdır.
15. Ürün yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bes[eme amaçlı kullanıma uygun olmahdır.

|z



PİS,I,ONSUZ ENJEKTöR 50CC LİK ŞARTNAME

l . Enjektör plastik olmalıdır.
2. Enjcktörler bir pakette iğne ucu ile birlikte olmalıdır.Enjektörün siyah piston kısmı
olmamalıdır.Çam uçlu olmamahdır.
3. İğne ucu istendiğinde gövdeden kolay ayrılabilmelidir.
4.Enjektörler hava vc ilaç bırakmayacak şekilde çalışmalıdır. Geri çekildiğinde kolayca dışarı
çıkmamalıdır.
5. Enjektörlerin kuIlanımı rahat olmalıdır.
6. 50cc'lik enjektörlerin aj itaj kısmı ortada veya yanda olmalıdır.
7. İlaç zerkedilme esnasında iğne ve aj ıtaj birbirinden ayrılmamalı ve ilaç etrafa sıçramamalıdır.
8. Ölçek çizgileri kolay silinmemelidir.
9. Ambajın için ve enjektör gövdcsinin içinde yabancı madde vb. bulunmamalıdır.
10. Enjektör sıvı ilaç vb. çekilip ve dik tutuldugunda sıvı akıtmamalıdır.
11. İğne uçlan enjektör gövdesine tam oturmalıdır.
12. İğne kapakları tam oturmah, kolay açılmalıdır.
13. En az bir kutu numune teslim edilmelidir. §umuneler orjinal ambalajda olmalıdrr.) Numune
teslim ctmeyen firmalaıın teklifleri dcğerlendirmeye alınmayacaktır. Numune denenecektir.
l4. Teslim cdilecek ürün orjinal steril ambalajında olmahdır. Orjinal ambalajın üzerinde üretim, son
kullanma, sterilizasyon tarihleri vb. bildiler olmalıdır.
l5. Ürün yenidoğan yoğun bakım ünilesinde besleme amaçh kullanıma uygun olmahdlr.
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TUTANAK

Yenidoğan yoğun bakrm ünitesinde kullanılmak üzere talep edilen malzemeler Mevcut DMO
ihalesinde olamaması sebebiyle. Hastane hizmet işleyişinin sürmesi için yenidoğan birimi adma

acilen temin etmemiz gerekmektedir. 07 lOIl2025

INGiN DlZ


