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Agr1 Dogubayazit Dr. Yasar Eryillmaz Devlet Hastanesi

Sayi 1 E-68917221-949-269967200 01.03.2025
Konu : Teklife Davet

ILGILI FIRMALARA

Saglik tesisimizin ihtiyac1 olan agagida cinsi ve miktar1 yazili Hastanemiz igin gerekli olan BEYIN VE SINIiR
CERRAHISI HASTASININ AMELIYATI (ALIHAN SIiLi ) ICIN 4 KALEM MALZEME ALIM IS 4734 sayilt
ihale Kanununun 22/F maddesi kapsaminda alinacak olup; s6z konusu isin KDV harig birim ve toplam fiyatinin 06/03/2025
tarih ve saat 10:00’a kadar ddhsatinalma@gmail.com adresine gdndermenizi rica ederim.

Biilent OZCAN

idari Mali Isler Miidiirii
SIRA e . BIRIM
’ MALZEME ] ;
NO ’ AL?FI\:/IF A[.) SUT KODU BIRIM MIKTAR FIVAT TOPLAM TUTAR
2 ROD 102230 | ADET 2
3 TRANSVER CONNECTOR 102.310 ADET 2
LOMBER INTERBODY
4 KAFES,RIGID,PEEK, TLIF 102355 | ADET 2
GENEL TOPLAM (KDV HARiC):
Firma Yetkilisi
imza/Kage
UYGUNDUR
Uzm. Dr. DEMET OKKE
Baghekim
NOTLAR
Vereceginiz fiyat tekliflerinde firma kagesi, vetkili imzasi, Vergi No veya TC Kimlik Numaras: olmak zorundadir.
Malzemenin sartnameye uygunluunun degerlendirilmesi igin idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir, Siparig sonrasi
gonderilen malzemenin numune ile uyusmamasi durumunda siparis iptal edilmis sayilacaktir.
3. Teklif edilen malzemenin TITUBB/UTS kaydi ve onaylanmg tiriin UBB narkod numarasi olmas: gerekmektedir.
4,  Teklifler (rakam yazi ile) KDV hari¢ TL olarak diizenlenecektir,
5. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir,

Odemeler 180 giin igerisinde yapilacaktir.
Alim konusu cihaz ise egitimi hastanemizde licretsiz yapilacaktir.
8. Teklif sonucu siparigi ¢ekilen mal veya hizmetin gegerli bir mazeret olmaksizin verilen siire igerisinde teslim edilmemesi veya yaptimamasi

durumunda 1 yil igerisinde yapilan diger alimlarda verilen teklifler hastane idaresince degerlendirilmeye alinmayacaktir.
Teknik Sartname ektedir. Teknik $artnameyi kabul edildigine dair imza kage yapip teklifle birlikte génderilmelidir.

l €), Teklif veren firma/firmalar yukaridaki maddeleri kabul etmis sayilir,
Bu bolge, wiivenli clektronik imza ile imzalanmistr

Belge dogmlamn kodu: 837EB2AS-E6AC-4FE1-AC40-6092FCCTFDR4 Belge dogmhm1 adresi: https /www.turkiye. gnv tr mghk b'lkanhgl—ehvx
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Rilgi icin: Neriman fLHAN E
Tibbi Sekreter #og
Telefon No:

Dr Yasar Eryilmaz Dogubayazit Devlet Hastanesi Agrn Cevre Yolu Uzeri 5.Km
Dogubayazit / AGRI 04400

Telefon No: 04723126047 Faks No : 04723125447

c-Posta: Internet Adresi: https://dogubayazitdh.saglik.gov. tr

Kep Adresi: dogubayazitdh@hs01 kep.tr
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TORAKALOMBER POSTERIOR STABILIZASYON SISTEMI
TEKNIK SARTNAMES]

SUT KODLARI

VIDALAR 102.135
LISTHESIZ ViDA:102.150
ROD:102.230
TRANSVER CONNECTOR:102.300-102.310
TRANSVER HOOK:102.170
PEDIKUL HOOK:102.165
LAMINAR HOOK:102.160

1-Teklif edilecek tiriin asagidaki maddeleri eksiksiz olarak karsilamak zorundadir. By sistem,
beyin cerrahisi posterior spinal uygulamalarina kapsamls olarak cevap vermek zorundadir.

2-Sistem uygun alagimda titanyumdan (TIA6V4) imal edilmis olmali ve MR
Uyumlu olmalidir.

3-Vidalar kendinden yiv acan olmalidir.

4-Tanimlanan vidalar poliaksiyal veya monoaksiyal olarak isimlendirilebilir, Poliaksiyel
vidalarin tiim yénlere 45+ /-15 derece acilanabilme 6zelligi olmalidr.

5-Vidalar konik ve kemik tutumuny arttirmak i¢in ug kismu spongios, bas kismma yakin bélgesi kortikal
yivli 6zellik gostermelidir , faydali model belgesi olmalidir.

6-Vidalar monoaxsiyal,poliaksiyal,sakroiliyak ve kaniillii olmalidir,
7-Vida rod tespitini giivenli bir sekilde saglayacak kapatma vidasi mekanizmasina sahip

olmalidir. Kapatma vidas: derin disli olmalidir. Kapatma vidas: tamamen sikildiginda vida

olmamasi i¢in icten ve distan stkmal ayrica kilitleme kapaginda rod kanal olmalidir,faydali model
belgesi olmalidir ayrica setskur olmalhdir.

8-Vidalar low profil olmal: deri irritasyonu azaltmak igin vidalarin kemik tizerinde kalan
ytksekligi 15mm’ den fazla olmamalidir.

9-Vida baslarinda viday: ¢ektirmeye yarayacak rakir kanali olmalidir.
10-Sistem trokal, lomber vertebra basit kirig, trokal veya lober kifoz, trokal gibbus, torakal

torakolomber, lomber skolyoz, lomber rotasyonel deformite, spinal stenoz, de_jeneratif
spondiloz, osteoporotik spinal cerrahi girisimlere cevap verebilecek nitelikleri tagimahidir.

11-Sette ofset hook pedicle hook .laminar hooklar olmalidur.
12-Sette 20-60 mm aras: vida boylari olmalidir.
13-Vida kalinliklan 4,5-8,5 mm arasinda olmalidir.

14-Uzun baglikly, tepesi kirilabilen spondilo vidalar sette bulunmalidir,. <~ -&_\

15-Transvers baglanti kolaylikla takilabilir, boyu kolaylikla ayarlanabilir rigid ve
acilandirilabilir olmalidir.



16-Rodlar rigit ve dinamik olmalidir.

17-Rodlar 45-450mm arasinda degigen uzunluklarda 6mm ¢apinda olmalidir. Rod uglars
ameliyat esnasinda rotasyonu saglamak amaciyla hegzagonal olmalidir ve uygun
maniiplasyonu saglayacak aletler olmalidur. Rod yiizeyi kaymay: 6nleyecek sekilde dizayn
edilmisg ve ¢izgili olmalidir.

18-Korteks delicinin vida ¢aplarina uygun 2mm ve 3mm ¢aplarinda 2,5cm de stoplu
(pedikiilerkorteksi gececek sekilde) olmalidir.

19-Uygulama kolaylig1 saglamas: i¢in rockerlar olmalidir.
20-Cakma gikarma seti eskizsiz ve implantlarla ayni marka olmalidir.
21-Rod bastiric1 olmalidir.

22-Hasta takibi ve {irlin glivenilirligini saglamak amac; ile malzemeler tizerinde lot numarasi,
Uretici firma ismi veya logosu, tiriine ait boyutsal §zellikler yer alacaktir.

23-Firmamiz 10(on) yil stire ile revizyon amagch olarak gakma setlerini getirebilecegini belirten bir
taahhiitnameyi ihale komisyonuna sunmalidir.

24-Her malzemeye ait katalog ve biyomekanik testler; istenecektir.

25-Acil durumlarda en gee 1saat icinde getirilebilir.

26-Set kullanilirken firma vida ¢akma seti ile vida ve rodlarin tiim ebatlarini getirecektir.
27-Uriiniin SGK ve TITUBB kaydi tamamlanmis olmalidir.

28-Firma il saglik miidiirliigii tarafindan t1bbj cihaz satig merkezi olarak yetkilendirilmis (Ruhsat ) ve
klinik destek veya satiy tanitim belgesi bulunmalidir.




LOMBER PEEK PLIF + TLiF CAGE TEKNIiK SARTNAMESI
SUT KODU: 102.750 + 102.755

1- Uriin hammaddesi cerrahi implant i¢in uygun Polyether ether ketone olmalidir.
Hammaddesinin teknik 6zelliklerini ispatlayan evraklar ibraz edilmelidir.

2- Superior ve Inferior yiizeylere birebir tutunum saglayabilecek disli bir yapida ve
titanyum tanimlama pinleri olmalidir.

3- Cage’nin igerisinde fusion ve graftleme icin gerekli alan olmalidir.

4- Anterior ucu intervertebral mesafeye ilerlemeyi kolaylastirmak i¢in inceltilmis olmalidir.
5- Cage kalinliklar1 7-13mm, uzunluklar 24-30mm olmalidir.

6- El aletleri implantlarla aym marka olmalidir.

7- Tek el aleti ile yerlestirme sabitleme yapilabilmelidir.

8- Dura protector guide olmalidir.

9- Set igerisinde ihtiyag boyutuna karar verebilmek i¢in implant denemeleri ve deneme
goénderici olmalidir,

10- Sag-sol angled ve rectangular curretteler ve squareler olmalidir.

11- Hasta takibi ve iiriin guvenilirligini saglamak amaciyla malzemeler iizerinde lot numarast,
tiretici firma ismi veya logosu, iiriine ait boyutsal 6zellikler yer alacaktir. Her hangi bir
problem vukuunda imal edilen malzeme lzerinde bulunan lot numarasidan hareketle

izlenebilirlige ait kayitlar kuruma ibraz edilecekltir.

12- Firma 10(on) y1l siire ile revizyon amagli olarak ¢akma setlerini getirebilecegimizi
taahhiitnameyi ihale komisyonuna sunacaktir.

13- Uriintin SGK ve TITUBB kaydi tamamlanmis olmalidir.

14-Firma il saghk miidiirligi tarafindan tibb cihaz satig merkezi olarak yetkilendirilmis olmalidir. Ayrica
ameliyata girecek ekiplerin klinik destek belgeleri olmalidir.
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